










Dipl.-Ing. (FH) Swen Rupp
aus Pforzheim






Gutachter: Prof. Dr. Siegfried Hunklinger
Priv.-Doz. Dr. Gerhard Fahsold

Hochempfindliche Oberfla¨chenwellen-Sensoren fu¨r die Medizinische
Diagnostik
Kernpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Sensorsystems zur medizinischen
Diagnostik von Immunreaktionen. Ein großes Interesse besteht an einer schnellen
Detektion von Antigen-Antiko¨rper-Reaktionen. Geringe Stoffkonzentrationen sollen
im Bereich von µg/ml in Plasma, Serum oder Blut nachgewiesen werden. Im Rah-
men dieser Arbeit wurde ein einfach handhabbares Sensorsystem entwickelt, das fu¨r
den Einsatz in Arztpraxen und Laboratorien geeignet ist. Als physikalische Grund-
lage dienen Sensoren auf der Basis von Oberfla¨chenwellen. Als Meßgro¨ße wird die
Schallgeschwindigkeit detektiert, die sich aufgrund der Anlagerung des nachzuwei-
senden Stoffes an der sensitiven Bauteilschicht a¨ndert. Ein Schwerpunkt dieser Ar-
beit ist eine Steigerung der Sensitivita¨t des Sensors in Hinblick auf die bereits am
Markt etablierten Systeme. Zur Fu¨hrung der Oberfla¨chenwelle wird hier erstmals
Spin-On-Glas verwendet, welches wesentliche Vorteile gegenu¨ber den sonst u¨blichen
Materialien bietet. Besondere Interesse besteht darin, eine chemische Ankopplungs-
methode zu entwickeln, die eine unspezifische Anlagerung von unerwu¨nschten Stoffen
aus Serum oder Blut verhindert. Dies gelang mit dem hier erstmals in der Sensorik
verwendeten Polymer Polyvinylamin, das aus seinem Einsatz in der Papierindustrie
bekannt ist.
Highly sensitive surface acoustic wave sensor for medical diagnostics
This work is focused on the development of a sensor system for the medical diagno-
stics of immunological reactions, where a high interest exists in the rapid detection
of antigen-antibody reactions. Low concentrations in the range of µg/ml should be
detectable in plasma, serum, or blood. In this work a sensor system has been de-
veloped that is simple to operate and suited for the use in medical practices or
laboratories. The sensors are based on surface acoustic waves, the measured quan-
tity being the sound velocity which is influenced by an adsorption of the analyte at
the sensitive layer of the device. A central point of this work is the enhancement
of the sensitivity of the sensor relative to that of systems already established on
the market. For the first time a spin-on glass has been employed to guide the sur-
face wave, offering significant advantages over the commonly used materials. Special
interest exists in the development of a chemical coupling technique that prevents
the unspecific attachment of other components of the serum or blood sample. This
could be achieved using the polymer polyvinyl amine which is known from its use
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In unserem heutigen hochtechnisierten Zeitalter wird es immer wichtiger, komplexe Vorga¨nge
zu erfassen und zu steuern. Einen wichtigen Baustein in diesem Zusammenhang stellen
Sensoren da. Diese werden immer dort eingesetzt, wo kein direkter Zugang besteht, sei es
weil wir einfach kein Sinnesorgan besitzen, welches die Daten ermitteln kann oder weil die
Prozeßabla¨ufe zu komplex oder gefa¨hrlich sind.
Neben der industriellen Anwendung hat sich in den letzten Jahren gezeigt, daß sich immer
mehr Mo¨glichkeiten ergeben, Sensoren auch versta¨rkt in biologischen Systemen einzuset-
zen. Ein solches ho¨chst komplexes System stellen biologische Abla¨ufe im menschlichen
Organismus dar.
Besonders in einer schnellen und sicheren Erkennung von Krankheiten sind die Mo¨glich-
keiten der Sensorik noch lange nicht erscho¨pft, vielmehr sollte der Bedarf hier auch wei-
ter stark ansteigen. Als Beispiel wa¨re es denkbar bei blutzuckerkranken Menschen eine
wesentliche Vereinfachung ihrer Behandlung zu erzielen, wenn ein Sensor im Ko¨rper Da-
ten u¨ber den aktuellen Blutzuckerspiegel erfaßt und an eine entsprechende Dosiereinheit
fu¨r das Insulin weiterleitet. Deswegen wurden unter anderem in den vergangenen Jahren
versta¨rkt Sensorkonzepte erforscht, welche die besonderen Forderungen wie hohe Sensiti-
vita¨t, Selektivita¨t und Besta¨ndigkeit erfu¨llen. Natu¨rlich ist im zunehmenden Maße auch
der Kostenfaktor zu beru¨cksichtigen, deshalb wird, wie auch in dieser Arbeit, eine spa¨tere
Massenfertigung und Miniaturisierung der Sensoren angestrebt. Das Sensordesign wird so
ausgelegt, daß sie mo¨glichst kostengu¨nstig hergestellt werden ko¨nnen, und trotzdem ein
Optimum an Qualita¨t erreicht wird.
Ein Grundkonzept, solche Sensoren zu entwickeln, wird hier mit dieser Arbeit auf der Basis
von Oberfla¨chenwellen-Bauteilen aufgezeigt. Wie der Name schon verdeutlicht, handelt es
sich hier um Sensoren, bei denen eine mechanische Welle erzeugt wird. Zu Generierung
dieser Welle werden auf einem piezolektrischen Substrat Schallwandler in einem fotolitho-
grafischen Prozeß aufgebracht.
Bei Anregung mit Hochfrequenz generieren diese Schallwandler, unter Verwendung des
piezoelektrischen Effektes, eine mechanische Welle. Die U¨bertragung der Hochfrequenz er-
folgt dabei induktiv. Diese beru¨hrungslose Methode hat den entscheidenden Vorteil, daß
auf die sonst u¨blichen Gold-Bonddra¨hte verzichtet werden kann. So ist eine mechanische
Trennung zwischen Flu¨ssigkeitssensor und Ansteuerelektronik gegeben, was den spa¨teren
praxisnahen Einsatz wesentlich erleichtert. Auch der Kostenfaktor der Sensorproduktion
wird hierbei erheblich reduziert, da ein zusa¨tzlicher mechanischer Schutz fu¨r die Bond-
dra¨hte entfa¨llt.
Als Substratmaterial wird in dieser Arbeit Lithium-Tantalat verwendet. Es besitzt bei
Flu¨ssigkeitsbelegung entscheidende Vorteile gegenu¨ber anderen piezoelektischen Materia-
lien wie z.B. Quarz oder Lithium-Niobat.
Um eine mo¨glichst hohe Sensitivita¨t des Sensors zu erreichen wird eine zusa¨tzliche Schicht
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beno¨tigt. Diese fu¨hrt die Welle an der Grenzfla¨che zwischen Substrat und Flu¨ssigkeit.
Die typische Eindringtiefe in das Volumen liegt hierbei in der Gro¨ßenordnung einer Wel-
lenla¨nge. Da dadurch fast die gesamte Energie der Welle an der Oberfla¨che konzentriert
ist, reagiert diese besonders empfindlich auf Vera¨nderungen der physikalischen Bedingun-
gen der Sensor-Flu¨ssigkeits-Grenzfla¨che.
Bei Anlagerung eines nachzuweisenden Stoffes an der Sensoroberfla¨che erfolgt somit eine
starke A¨nderung der Meßgro¨ßen wie Schallgeschwindigkeit und Da¨mpfung.
Biosensoren nutzen die Bindungsprozesse zwischen Proteinen aus. Als typische Vorge-
hensweise wird ein Bindungspartner zuvor mit Hilfe einer chemischen oder adsorptiven
Ankopplungsmethode auf der Sensoroberfla¨che fixiert. Es entsteht dadurch eine spezifi-
sche Beschichtung die mit dem zweiten Bindungspartner in Flu¨ssigkeit wie Serum, Plasma
oder Blut reagieren kann.
Als Nachweisanalyt werden in der medizinischen Diagnostik in immer gro¨ßerem Umfang
Antiko¨rper eingesetzt. Sie besitzen die Fa¨higkeit, sehr spezifisch und selektiv an bestimmte
Rezeptoren nach dem Schlu¨ssel-Schloß-Prinzip anzukoppeln. Antiko¨rper stellen eine wich-
tige Schlu¨sselkomponente in der Immunabwehr dar. Sie werden heute sogar im Kampf
gegen die Immunkrankheit HIV eingesetzt. Forschern ist es gelungen, die spezifischen Bin-
dungsregionen der Antiko¨rper zu vera¨ndern um sie so effektiv im Kampf gegen Krankheiten
einsetzen zu ko¨nnen.
Ein entscheidender Punkt bei der chemischen Immobilisierung des Bindungspartners auf
der Bauteiloberfla¨che stellt die Unterdru¨ckung der unspezifischen Ankopplung an die Sen-
soroberfla¨che dar. Die in ihrer Vielzahl vorhandenen Bestandteile im Serum oder Blut
ko¨nnten zu einer unspezifischen Ankopplung an die Sensoroberfla¨che fu¨hren und somit
das Meßergebnis verfa¨lschen.
In dieser Arbeit wird nun gezeigt, daß durch eine bestimmte chemische Immobilisie-
rungsmethode der Antiko¨rper auf der Sensoroberfla¨che eine unspezifische Anlagerung von
Fremdstoffen zu verhindern ist.
Erstmals in der Sensorik wird dazu das Polymer Polyvinylamin verwendet, das großtech-
nisch fu¨r die Papierindustrie hergestellt wird. Es besitzt sehr viele reaktive Amin-Gruppen
an denen die Antiko¨rper chemisch gebunden werden ko¨nnen. Durch diese polaren Grup-
pen ist Polyvinylamin wasserlo¨slich. Mit Polyvinylamin kann auf der Sensoroberfla¨che eine
sehr hohe Packungs- und Beladungsdichte erziehlt werden. Es stellt in jeder Hinsicht eine
gute Alternative zu dem ha¨ufig bei der Immobilisierung verwendeten Dextran dar.
2. Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die fu¨r das Versta¨ndnis von Oberfla¨chenwellen notwendigen theo-
retischen Grundlagen und Eigenschaften behandelt. Zu Beginn wird daher der mathemati-
sche Zusammenhang zwischen Spannungen und Verzerrungen im Festko¨rper beschrieben.
Anschließend werden damit die Wellengleichungen im isotropen Festko¨rper gelo¨st. Auf ei-
ne Klassifizierung der verschiedenen Arten von Oberfla¨chenwellen wird in einem kurzen
U¨berblick in Kapitel drei eingegangen.
2.1 Grundbegriffe der Elastizita¨tstheorie
2.1.1 Einfu¨hrung von Spannungs- und Verzerrungstensor
In der Elastizita¨tstheorie werden Festko¨rper als homogen und kontinuierlich angesehen.
Dies ist mo¨glich, da die akustische Wellenla¨nge λ um fu¨nf Gro¨ßenordnungen gro¨ßer, als
der Gitterabstand d ist.
Zur Herleitung des Verzerrungstensors wird ein infinitesimales Volumenelement dV des
Festko¨rpers betrachtet. Dieses befindet sich zuna¨chst im Gleichgewichtszustand und wird
durch den Ortsvektor r beschrieben. Wie in Abbildung 2.1 dargestellt, erfolgt durch Ein-
wirkung von a¨ußeren Kra¨ften eine Deformation des Festko¨rpers. Fu¨r eine homogene De-
formation des Festko¨rpers, beispielweise durch Zug oder Druck in x1-Richtung, ist die
Verzerrung u1/x1 gleich dem Quotienten aus der relativen La¨ngena¨nderung ∆l und der
La¨nge l des Festko¨rpers. Fu¨r den allgemeinen Fall einer nichthomogenen Deformation ver-
wendet man ∂ui/∂xj da hier, bedingt durch die Ableitung, Verschiebungen des ganzen
Ko¨rpers unberu¨cksichtigt bleiben.
Die Auslenkung des Volumenelementes dV beschreibt der Verschiebungsvektor u. Er ist
gegeben durch:
u = r′ − r (2.1)
Betrachtet man vorerst nun einen Punkt der wa¨hrend der Deformation verschoben wird, so
hat sich auch der Abstand dl zweier benachbarter Punkte gea¨ndert. Es gilt die Einsteinsche
Summenkonvention. Unter Verwendung von dl2 = dxi
2 und dl′2 = dx′i
2 folgt mit









dl′2 = dl2 + 2Sikdxidxk (2.4)
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Abbildung 2.1: Auslenkung eines infe-
nitisimalen Volumenelementes beschrieben
durch den Verschiebungsvektor u.
wobei hierbei Sik den Verzerrungstensor darstellt.











i, j = 1, 2, 3. (2.5)
Unter der Annahme, daß die Verzerrungen klein sind, ko¨nnen die quadratischen Terme ver-
nachla¨ssigt werden. Der Verzerrungstensor ist wie aus seiner Definition ersichtlich symme-
trisch. Eine Betrachtung der Komponenten des Verzerrungstensors zeigt, daß bei einer rei-
nen Scherung ∂ui/∂xj = ∂uj/∂xi gilt und bei einer reinen Rotation ∂ui/∂xj = −∂uj/∂xi
gegeben ist. Ein Beweis dieser Aussage findet sich in [21]. Durch Diagonalisieren des sym-
metrischen Verzerrungstensors kann als Endergebnis nach [11] die relative A¨nderung eines
infinitesimalen Volumenelementes dV unter Deformation angegeben werden.
dV ′ = dV (1 + Sii) Sii = S11 + S22 + S33 (2.6)
Die Deformation eines Festko¨rpers fu¨hrt dazu, daß die Anordnung der Moleku¨le im In-
nern vera¨ndert wird. Das mechanische Gleichgewicht ist dadurch gesto¨rt. Es treten im
Festko¨rper Kra¨fte auf, die der Deformationsrichtung entgegengerichtet wirken. Die Mole-
ku¨le sind bestrebt, ihre urspru¨ngliche Gleichgewichtslage wieder zu erlangen, es entstehen
daher innere Spannungen im Festko¨rper.
Da die Elastizita¨tstheorie nur makroskopische Absta¨nde betrachtet, ist die Einschra¨nkung,
daß innere Kra¨fte nur mittelbar u¨ber die Oberfla¨che wirken ko¨nnen, gegeben. Diese Ein-
schra¨nkung ist jedoch bei piezoelektrischen Materialien nicht mehr gu¨ltig, da hier die
elektrischen Felder in der Gro¨ßenordnung der Betrachtung liegen.
Die resultierende Kraft Fi kann durch Summation der einzelnen Kraftkomponenten fi
beschrieben werden. Es ist daher mo¨glich, die resultierende Kraft, die auf das Volumen-
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Dabei ist fi die i-te Komponente die auf die Volumeneinheit dV wirkt.
Es ist bekannt, daß aufgrund des dritten Newtonschen Axioms eine wirkende Kraft, eine
entgegengesetzte gleiche Kraft hervorruft. Daraus folgt, daß sich die Kra¨fte im Innern des
Festko¨rpers aufheben. Es ko¨nnen also nur Kra¨fte betrachtet werden, die auf die Ober-
fla¨che des Volumenelements wirken. Es ist deshalb notwendig das Volumenintegral in ein
Oberfla¨chenintegral zu u¨berfu¨hren. Dies wird ermo¨glicht, wenn die skalare Funktion sich
als Divergenz eines Vektors ausdru¨cken la¨ßt. Nach dem Gaußschen Satz wird ein Fla¨chen-
integral in das entsprechende Volumenintegral u¨berfu¨hrt, indem man das Fla¨chenelement


















Der Spannungstensor Tij ist ein Tensor zweiter Stufe. Er ist wie der Verzerrungstensor
symmetrisch und wird durch sechs voneinander unabha¨ngige Komponenten vollsta¨ndig
beschrieben. Wie in Abbildung 2.2 ersichtlich beschreiben die Elemente des Tensors Tij
die Kraftkomponenten welche auf die einzelnen Fla¨chenelemente wirken. Die Kra¨fte in
Richtung der Oberfla¨chennormalen bewirken Zugspannungen, wa¨hrend die anderen Ele-
mente Scherspannungen bewirken.
Abbildung 2.2: Die Komponenten des Span-
nungstensors Tij. Die i-te Komponente be-
schreibt die Kraft auf ein Fla¨chenelement senk-
recht zur xj-Achse.
2.1.2 Das Hooksche Gesetz
Im vorangegangenen Kapitel wurden die Eigenschaften eines Festko¨rpers durch die Spannungs-
und Verzerrungstensoren beschrieben. Unter Voraussetzung kleiner Auslenkungen gilt das
verallgemeinerte Hookesche Gesetz. Es beschreibt den linearen Zusammenhang zwischen






Der Elastizita¨tstensor ist ein Tensor vierter Stufe. Eine Kombination der jeweiligen 9
Elemente von Spannungs- und Verzerrungstensor zeigt auf, daß der Elastizita¨tstensor 81
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Elemente besitzt. Unter Einbezug der Symmetrie von Tij und Sij ko¨nnen ihre Indizes i
mit j und k mit l vertauscht werden, es gilt daher:
Cijkl = Cjikl, Cijkl = Cjilk. (2.10)
Spannungs- und Verzerrungstensor besitzen jeweils 6 unabha¨ngigen Elemente. Eine lineare
Abha¨ngigkeit besteht daher nur noch fu¨r 36 Elemente. Eine weitere Vereinfachung folgt aus
der Betrachtung der Energiedichte in einem Festko¨rper. Aus thermodynamischen Gru¨nden
sind nach [33] die ersten beiden Indizes mit den letzten beiden Indizes vertauschbar.
Cijkl = Cklij (2.11)
Mit Hilfe der Voigtschen Notation ko¨nnen die Indexpaare wie folgt zusammengefaßt wer-
den.
11 ↔ 1 22 ↔ 2 33 ↔ 3
23, 32 ↔ 4 13, 31 ↔ 5 12, 21 ↔ 6





Unter weiterer Ausnutzung von Symmetrieeigenschaften, wie die Mo¨glichkeit der Vertau-
schung der Indizes, ergeben sich fu¨r den Elastizita¨tstensor cmn maximal 21 unabha¨ngige
Elemente.
Bei kubischer Kristallstruktur reduzieren sich diese weiter auf die drei Elemente c11, c12
und c44. Bei monokliner Struktur sind es 13 und bei isotropen Festko¨rpen nur noch 2. Fu¨r
die kubische Geometrie la¨ßt sich der Elastizita¨tstensor folgendermaßen angeben:
cmn =

c11 c12 c12 0 0 0
c12 c11 c12 0 0 0
c12 c12 c11 0 0 0
0 0 0 c44 0 0
0 0 0 0 c44 0
0 0 0 0 0 c44

(2.13)
Eine nu¨tzliche Darstellung der Elemente des Elastizita¨tstensor cmn kann durch die Ver-
wendung der Lame´schen Konstanten erfolgen. Der Zusammenhang wird durch Gleichung
(2.14) beschrieben:
c11 = c22 = c33 = 2µ+ λ
c44 = c55 = c66 = µ (2.14)
c12 = c23 = c13 = λ.
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Fu¨r einen isotropen Festko¨rper la¨ßt sich das Hookesche Gesetz mit den Lame´schen Kon-
stanten nach [11] vereinfacht darstellen:
Tij = λ(S11 + S22 + S33)δij + 2µSij , (2.15)
wobei hier δij das Kronecker Delta ist, es ist wie folgt definiert:
δij =
{
1 i = j
0 i 6= j (2.16)
2.1.3 Wellengleichung isotroper nichtpiezoelektischer Medien








In Kombination mit dem zweiten Newtonschen Axiom F = mas muß die Kraftdichte gleich
dem Produkt aus Beschleunigung ∂2ui/∂t
2 und der Massendichte ρ sein. Als Ergebnis









. i, j = 1, 2, 3 (2.18)
In Erwartung einer spa¨teren Trennung der Lo¨sung in einen longitudinalen und trans-
versalen Anteil ist es nu¨tzlich, die Elastizita¨tskonstanten c11 und c44 zur Herleitung zu
verwenden. Nach Gleichung (2.15) gilt:




Mit dem aus Gleichung (2.5) definierten Spannungstensor ergibt sich:









Durch Kombination mit der Bewegungsgleichung erha¨lt man nach Umformung
ρu¨ = (c11 − c44)∇(∇u) + c44∇2u. (2.21)
Beschreibt man nun die Wellengleichung mit Hilfe der Lame´schen Konstanten so ergibt
sich folgendes Endergebnis:
ρu¨ = (λ+ µ)∇(∇u) + µ∇2u. (2.22)
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Zur Vereinfachung der Differentialgleichung zerlegen wir u in einen rotations- und einen
divergenzfreien Anteil:
u = ul + ut mit div ut = 0 und rot ul = 0. (2.23)










Die Gleichungen (2.24) sind gewo¨hnliche eindimensionale Wellengleichungen mit den ge-


















Die elastische Welle besteht somit aus zwei sich unabha¨ngig voneinander ausbreitenden
Wellenanteilen. Als Longitudinalwelle mit der Geschwindigkeit vl bezeichnet man jene,
deren Verschiebung in Richtung der Ausbreitung liegen, als Transversalwelle mit der Ge-
schwindigkeit vt den Anteil, dessen Verschiebungen sich senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung erstrecken. Nach Gleichung (2.25) ist ersichtlich, daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit




2.1.4 Wellengleichung in piezoelektrischen Medien
Zur Anregung von Oberfla¨chenwellen sind piezoelektrische Materialien besonders gut ge-
eignet. Es ist deshalb notwendig, die vorangegangenen Betrachtungen erga¨nzend auf pie-
zoelektrische Medien zu erweitern.
Der piezoelektrische Effekt wurde 1880 von den Bru¨dern Pierre und Jaques Curie an
Quarz, Rochelle-Salz und Turmalin erforscht [9]. Sie belasteten die Kristalle mit Gewich-
ten und maßen die induzierten Spannungen. Durch Einwirkung mechanischer Kra¨fte auf
ausgezeichnete Kristallfla¨chen eines piezoelektrischen Kristalls wird eine Verschiebung der
einzelnen Ladungsschwerpunkte bewirkt. Es entsteht dadurch eine elektrostatische Auf-
ladung der beiden gegenu¨berliegenden Kristallfa¨chen. Der Kristall verha¨lt sich wie ein
makroskopischer Dipol.
Die Umkehrung dieses Effekts wurde 1881 von J. Curie und J. Lippmann entdeckt [26].
Durch Anlegen eines elektrischen Feldes verschieben sich die Ladungen, welche durch das
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Kristallgitter gebunden sind. Folge ist eine dazu proportionale mechanische Verzerrung
des Kristalls. Piezoelektrizita¨t erfordert eine bestimmte Symmetrie des Kristallgitters.
Nur anisotrope Materialien ko¨nnen einen piezoelektrischen Effekt aufweisen, da bei ihnen
durch Fehlen der Inversionssymmetrie eine oder mehrere polare Achsen mo¨glich sind.
Durch Anlegen von elektrischen Wechselfeldern an piezoelektrische Materialien ko¨nnen
periodisch elastische Verzerrungen und somit mechanische Schwingungen hervorgerufen
werden. Piezoelektrische Substrate eignen sich daher besonders gut zur Generierung von
akustischen Wellen.
Zur mathematischen Beschreibung der Verzerrung durch Anlegen eines a¨ußeren elektri-
schen Feldes an dem Kristall, muß das Hookesche Gesetz um den piezoelektrische Tensor
ekij und die elektrische Feldsta¨rke E erweitert werden. Der piezoelektrische Tensor ekij
verbindet das elektrische Feld mit dem mechanischen Verzerrungsfeld. Aus thermodyna-








Im umgekehrten Fall muß die dielektrische Verschiebung D bei einer Verzerrung des








Die umgekehrte Wirkung des piezoelektrischen Effekts wird durch die Inversion des Ten-
sors eijk beschrieben. Dabei ist  der aus Elektrodynamik bekannte Dielektrizita¨tstensor.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der akustischen Wellen im Festko¨rper sind um etwa fu¨nf
Gro¨ßenordnungen kleiner als die der elektromagnetischen. So ist es mo¨glich, die magneti-
schen Felder zu vernachla¨ssigten und das elektrische Feld E in quasistatischer Na¨herung
als Gradient des Potentials φ zu beschreiben [29].
E = −∇φ (2.29)
Unter Beru¨cksichtigung der quasistatischen Na¨herung und Kombination der Gleichungen

















Die dielektrischen Verschiebungen mu¨ssen den quellenfreien Maxwellgleichungen genu¨gen.
Diese Bedingung ist bei piezoelektrischen Materialien erfu¨llt, da sie keine freien Ladungs-
tra¨ger im Medium besitzen. Es kann also ∇D = 0 angenommen werden.
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Die Lo¨sungen dieser beiden gekoppelten Wellengleichungen (2.30) und (2.31) ko¨nnen meist
nur mit numerischen Methoden gefunden werden [16]. Fu¨r einen nicht piezoelektrischen
Festko¨rper d.h. eijk = 0 entkoppeln die Differentialgleichungen und man erha¨lt wieder
die Wellengleichung (2.18). Trotz identischen elastischen Eigenschaften ist die Phasenge-
schwindigkeit der Welle hier ho¨her als bei nicht piezolelektrischen Materialien. Die Piezo-
elektrizita¨t fu¨hrt zu einer zusa¨tzlichen Versteifung des Materials [37].
2.2 Theorie der Oberfla¨chenwellen
In diesem Kapitel soll nun nach der Behandlung von Volumenwellen eine erga¨nzende
Einfu¨hrung in die Theorie der Oberfla¨chenwellen erfolgen. Wie der Name schon sugge-
riert, ist die Energie der Wellen an der Oberfla¨che des Festko¨rpers konzentriert. Sie reagie-
ren deshalb besonders empfindlich auf A¨nderungen der physikalischen Randbedingungen.
Aufgrund dieser Eigenschaft ist ihr Einsatz in der Sensorik von besonderem Interesse.
2.2.1 Oberfla¨chenwellen isotroper Festko¨rper
Im vorangegangenen Kapitel wurde der verallgemeinerte Fall von Volumenwellen in einem
unendlich ausgedehnten Festko¨rper ero¨rtert.
Zur theoretischen Betrachtung ist jetzt eine Begrenzung auf den unteren Halbraum er-
forderlich. In der so geschaffenen Oberfla¨che existiert dann ein Wellentyp, dessen Auslen-
kungsamplituden mit zunehmender Tiefe im Substrat sehr rasch abfallen. Wellen dieser
Art werden als Oberfla¨chenwellen bezeichnet.
Die Festko¨rperoberfla¨che liegt bei x3 = 0 in der x1, x2- Ebene. Im Bereich unterhalb von
x3 < 0 dehnt sich der Festko¨rper aus, oberhalb von x3 > 0 sei Vakuum angenommen. Ab-
gesehen von der Begrenzungsfla¨che ist der Festko¨rper als unendlich ausgedehnt anzusehen.
Zur Veranschaulichung ist die Koordinatenwahl in Abbildung 2.3 dargestellt.






Abbildung 2.3: Veranschaulichung des
verwendeten Koordinatensystems: Die
Oberfla¨che des Festko¨rpers befindet sich bei
x3 = 0 in der x1, x2- Ebene. Durch die
eingezeichneten Wellenfronten wird veran-
schaulicht, daß sich die Oberfla¨chenwelle in
Richtung x1 ausbreitet. Der Wellenvektor
k spannt zusammen mit der x3- Achse die
Sagittalebene auf.
Die Oberfla¨chenwelle an der Grenzfla¨che zwischen Festko¨rper und Vakuum breite sich in
Richtung x1 aus. Zusammen mit der x3- Achse und Wellenvektor k wird die Sagittalebene
aufgespannt.
Aufgrund der Oberfla¨che bei x3 = 0 und der Annahme, bei x3 > 0 sei Vakuum, ist
der obere Halbraum als kra¨ftefrei anzusehen. Es wirken also, als weitere Randbedingung,
keine a¨ußeren Kra¨fte auf den Festko¨rper ein. Aus diesem Grund ist an der wellenleitenden
Schicht Spannungsfreiheit anzunehmen. Es gilt daher
T31 = T32 = T33 = 0 bei x3 = 0. (2.32)
Die Ru¨ckstellkra¨fte sind an der Oberfla¨che wesentlich geringer als im Festko¨rperinneren.
Die Oberfla¨che ist dadurch akustisch weicher. Aufgrund der geringeren Schallgeschwindig-
keit werden die Wellen an der Oberfla¨che gefu¨hrt.
Als Ansatz zur Lo¨sung der Wellengleichung werden fu¨r jede Auslenkungskomponente Par-
tialwellen der folgenden Form angenommen:
uj(m) = αj(m) exp (ib(m)kx3) exp (ik(x1 − vt)). (2.33)
Diese Partialwellen breiten sich in Richtung x1 mit der Phasengeschwindigkeit v und der
Amplitude α aus. Der zweite Exponentialterm in Gleichung (2.33) bewirkt, daß die Am-
plitude mit zunehmender Substrattiefe in negativer x3-Richtung abfa¨llt. Der Imagina¨rteil
von b ist negativ, so verschwindet die Amplitude α mit x3 → −∞. Dieser Ansatz wird in
die Wellengleichung (2.18) eingesetzt es ergibt sich die folgende Eigenwertgleichung:
Γijαj = ρv
2αj (2.34)
⇒ (Γ− ρv2E)α = 0 mit E = δij (2.35)
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und
Γ =
 c11 + c44b2 0 (c11 − c44)b0 c44(1 + b2) 0
(c11 − c44)b 0 c44 + c11b2
 . (2.36)
Die Eigenwertgleichung ist lo¨sbar, wenn die Koeffizientendeterminante verschwindet:
det (Γ− λ(m)E) = 0 (2.37)
Aus diesen Bedingungen erha¨lt man das charakteristische Polynom, dessen Lo¨sung die
Eigenwerte λm ergeben, mit
λ1 = c11(1 + b
2
(1)) λ2 = λ3 = c44(1 + b
2
(2)(3)). (2.38)




 , α2 =
 01
0




Nach Gleichungen (2.35) und (2.37) mu¨ssen die Eigenwerte die Bedingung λn = v
2ρ


























Man erha¨lt also drei Lo¨sungen uj(m) mit unterschiedlichen Abklingkonstangten b(m). Unter
Beachtung der Randbedingung von Gleichung (2.32) ist die Wellengleichung nun lo¨sbar.







exp(ik(x1 − vt)). (2.42)
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Erneutes Einsetzen in die Wellengleichung (2.18) fu¨hrt dann auf ein lineares Gleichungs-
ystem fu¨r die Wichtungskoeffizienten Cm:
KC = 0 mit Kjm =
 2c44b(1) 0 c44(1− b2(3))0 c44b(2) 0
c11 − 2c44 + c11b2(1) 0 2c44b(3)
 . (2.43)
Nichttriviale Lo¨sungen ergeben sich, wenn das charakteristische Polynom identisch Null
ist.
c44b(2)[2c44b(1)2c44b(3) − c44(1− b2(3))(c11 − 2c44 + c11b2(1))] = 0 (2.44)
Fu¨r b(2) = 0 verschwindet das Polynom. Diese leicht ersichtliche Lo¨sung stellt eine Vo-
lumenscherwelle dar, die nur Auslenkungskomponenten in x2- Richtung besitzt. Sie brei-
tet sich also parallel zur Oberfla¨chenwelle aus. Ferner ist die Auslenkungsamplitude un-
abha¨ngig von der Entfernung zur Festko¨rperoberfla¨che.
Ebenfalls findet sich eine Lo¨sung, wenn der Ausdruck in den eckigen Klammern identisch
Null ist. Dies fu¨hrt unter Beru¨cksichtigung der Gleichungen (2.40) und (2.41) nach [14] zu
folgendem Zusammenhang:
















Als Na¨herung kann Gleichung (2.45) nach [48] durch das Verha¨ltnis von Phasengeschwin-
digkeit v und vt angegeben werden:
v
vt
≈ 0, 718− (vt/vl)
2
0, 75− (vt/vl)2 (2.46)
Aus dieser Gleichung lassen sich wichtige Eigenschaften der Oberfla¨chenwelle ermitteln.
Man erkennt, daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit der hier betrachteten Welle stets klei-
ner als die der transversalen Volumenwelle ist. Nach Gleichung (2.26) ist das Verha¨ltnis
der transversalen und longitudinalen Geschwindigkeiten kleiner als
√
1/2. Somit ist die
Ausbreitungsgeschwindigkeit v immer kleiner als die kleinstmo¨glichen Geschwindigkeiten
der Volumenwelle. Die Abklingkonstanten aus Gleichung (2.40) und (2.41) sind also rein
imagina¨r, die Amplitude der Welle fa¨llt dadurch mit steigender Tiefe exponentiell ab.
Es ist jedoch noch zu untersuchen inwiefern eine Kopplung zwischen der Oberfla¨chenwelle
und der Volumenwelle besteht. Im Folgenden sind kOFW und kVW die Wellenvektoren
der Oberfla¨chenwelle (OFW) und der Volumenwelle (VW) (Abbildung 2.5). Aus Gru¨nden
der k-Vektor-Erhaltung kann man nun fu¨r die Ankopplung der Oberfla¨chenwelle an die








14 2. Theoretische Grundlagen













Abbildung 2.4: Verha¨ltnis der Phasenge-
schwindigkeit v einer Oberfla¨chenwelle in
Einheiten von vt als Funktion des Geschwin-
digkeitsverha¨ltnis vt/vl. Die Ausbreitungs-
geschwindigkeit v ist stets kleiner als die
kleinste Geschwindigkeit mit der sich Volu-
menwellen ausbreiten ko¨nnen. [13]
Da die Oberfla¨chenwelle immer langsamer als die Volumenwelle ist, la¨ßt sich kein Win-
kel finden, der Gleichung (2.47) erfu¨llt. Daher ist im isotropen Festko¨rper eine Kopplung
dieser Oberfla¨chenwelle und der Volumenwelle nicht mo¨glich. Somit findet keine Energie-






Abbildung 2.5: Bedingung zur Ankopplung
einer Oberfla¨chenwelle an eine Volumenwel-
le. Es zeigt sich, daß im isotropen Festko¨rper
kein Winkel β existiert, unter dem eine Ober-
fla¨chenwelle an eine Volumenwelle ankoppeln
kann.[6]
Lo¨st man nun das Gleichungssystem (2.43) unter Einbezug der Gleichung (2.45) ergeben



















wobei A eine Konstante ist. Oberfla¨chenwellen dieser Art werden als Rayleighwellen be-
zeichnet, benannt nach Lord Rayleigh welcher 1885 diesen Wellentyp beschrieben hat [38].
Betrachtet man nun Gleichung (2.48) etwas na¨her, so stellt man fest, daß sich die Teilchen
in Ellipsenbahnen in der Sagittalebene um ihre Ruhelage bewegen. In Abbildung 2.6 sind
die transversalen und longitudinalen Auslenkungskomponenten der Rayleighwelle darge-
stellt. Mit steigender Tiefe na¨hert sich die longitudinale Komponente u1 bei ca. 0.2λ ihrer
Nullstelle an. Die Auslenkung wird also rein transversal. Danach wechselt die Longitu-
dinalauslenkung das Vorzeichen, dadurch a¨ndert sich der Drehsinn der Ellipsenbahnen
2.2. Theorie der Oberfla¨chenwellen 15
der Teilchen. Je weiter man sich von der Oberfla¨che entfernt, desto geringer werden die
Auslenkungsamlituden. Bereits bei einer Tiefe von drei Wellenla¨ngen sind die Amplituden
praktisch auf Null zuru¨ckgegangen.




























Abbildung 2.6: Darstellung der Tie-
fenabha¨ngigkeit der longitudinalen und
der transversalen Komponenten u1 und
u3 der Rayleighwelle in Einheiten der
Wellenla¨nge, bezogen auf den Abstand zur
Festko¨rperoberfla¨che. Mit vt/vl = 0.55 und
A = 1.56.[13]
Da somit fast die gesamte Energie an der Oberfla¨che konzentriert ist reagiert die Welle
besonders stark auf A¨nderungen der physikalischen Randbedingungen zwischen Festko¨rper
und Grenzschicht. Es liegt daher nahe diesen Wellentyp in der Sensorik einzusetzen.
2.2.2 Oberfla¨chenwellen anisotroper Festko¨rper
Im isotropen Festko¨rper breiten sich nur die Rayleigh- und die Volumenscherwelle parallel
zur Oberfla¨che aus. Die Situation a¨ndert sich jedoch bei anisotropen Festko¨rpern. Beim
U¨bergang vom isotropen- zum anisotropen- Festko¨rper wa¨chst die Zahl der unabha¨ngigen
Komponenten des Elastizita¨tstensors cijkl, da diese jetzt zusa¨tzlich noch von der gewa¨hlten
Kristallrichtung abha¨ngig sind. Somit lassen sich die Lo¨sungen der Wellengleichungen nicht
mehr exakt herleiten, sondern nur noch numerisch ermitteln. Im Folgenden werden nun
qualitativ die Konsequenzen beim U¨bergang vom isotropen zum anisotropen Festko¨rper
ero¨rtert.
1. Bedingt durch die Anisotropie des Festko¨rpers sind die Ausbreitungsgeschwindigkei-
ten von Volumenwellen und Oberfla¨chenwellen richtungsabha¨ngig.
2. Es ist weiterhin mo¨glich durch Linearkombination der Partialwellen Lo¨sungen zu
finden. Jedoch ist das Variieren der Teilchenauslenkungen, bezogen auf die Kristall-
orientierung zu beachten. Diese sind bei anisotropen Festko¨rpern nicht mehr nur in
der Sagittalebene mo¨glich, sondern in allen drei Raumrichtungen. Die Symmetrieei-
genschaften werden dadurch beschra¨nkt.
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3. Es existieren jedoch Kristallrichtungen, in denen eine oder mehrere Teilchenauslen-
kungen der Oberfla¨chenwellen vernachla¨ssigbar klein werden oder ganz verschwin-
den. Diese Richtungen werden Reinmodenrichtungen genannt. Im Falle von LiTaO3
existieren, wie in Abbildung 2.7 ersichtlich zwei Kristallschnitte bei denen dies der
Fall ist. Sie a¨hneln einer Rayleigh- beziehungsweise einer Scher- Oberfla¨chenwelle und
werden deshalb als Quasi-Rayleighwelle und Quasi-Scherwelle bezeichnet. Reinmo-






















Winkel [°] bzgl. Y-Kristallschnitt
Abbildung 2.7: Relative Auslenkungen der
Teilchen an der Oberfla¨che des Festko¨rpers
in Abha¨ngigkeit des Kristallschnittes. Es
existieren Kristallrichtungen, in denen eine
oder mehrere Teilchenauslenkungen der Ober-
fla¨chenwellen vernachla¨ssigbar klein werden
oder ganz verschwinden. In dieser Abbildung
ist eine Berechnung fu¨r LiTaO3 mit einer frei-
en Oberfla¨che an Luft gezeigt. Es sind deut-
lich die beiden Reinmodenrichtungen bei 36◦
mit einer Quasi-Scherwelle und bei 126◦ mit
einer Quasi-Rayleighwelle zu erkennen. [30]
4. Phasen und Gruppengeschwindigkeit sind außerhalb der Reinmodenrichtungen nach
Betrag und Phase verschieden. Als Folge fließt die Signalleistung nicht mehr parallel
zum Wellenvektor k. In diesen Richtungen treten sogenannte Surface Skimming Bulk
Wellen (SSBW) auf. Bei dieser Wellenart verla¨uft der Wellvektor k parallel zur
Oberfla¨che. Der Energiefluß beschrieben durch den Poyntingvektor S zeigt unter
einem kleinen Winkel ins Substratinnere. Daher taucht die Welle mit zunehmender
Laufstrecke d immer tiefer ins Festko¨rperinnere ab. Dies hat zur Folge, daß die
Teilchenauslenkungen an der Oberfla¨che mit zunehmender Laufstrecke proportional
mit
√
1/d abnehmen [24]. In Abbildung 2.8 wird dieser Zusammenhang dargestellt.
5. Die komplexen Abklingkonstanten b sind jetzt nicht mehr rein imagina¨r, sondern
weisen in x3- Richtung einen realen Anteil auf, was zur Folge hat, daß die Teilchen-
auslenkungen ein oszillierendes Abklingverhalten in das Substratinnere aufweisen.
6. Es treten Leckwellen auf, die na¨her in Kapitel 2.3.2 beschrieben werden.
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Abbildung 2.8: Ausbreitung der horizonta-
len Scher-Volumenwelle (SSBW). Der Wel-
lenvektor k beitet sich dabei parallel zur
Oberfla¨che aus, die Wellenfronten (dunkel-
grau) der SSBW stehen dadurch senkrecht.
Der Energiefluß in Richtung des Poynting-
vektor S ist nicht mehr kollinear zum Wel-
lenvektor k. Als Folge davon nimmt die Teil-
chenauslenkung an der Oberfla¨che mit zu-
nehmender Laufstrecke deutlich ab.
2.2.3 Oberfla¨chenwellen piezoelektrischer Festko¨rper
Im Kapitel 2.1.4 wurde die Herleitung der Wellengleichungen (2.30) und (2.31) im pie-
zoelektrischen Fall beschrieben. Im allgemeinen ist dieses System aus vier gekoppelten
Differentialgleichungen nur numerisch lo¨sbar. Wie im nicht piezoelektrischen Fall werden
als Lo¨sungsansatz ebene Partialwellen gewa¨hlt, die sich in x1- Richtung ausbreiten.
uj(m) = αj(m) exp (ib(m)kx3) exp (ik(x1 − vt)). (2.49)
Φ = α4 exp (ib(m)kx3) exp (ik(x1 − vt)). (2.50)
Da die Lo¨sungsansa¨tze fu¨r die akustischen und die elektrischen Partialwellen formal gleich
sind, kann das elektrische Potential als vierte Komponente des Auslenkungsvektors u auf-
gefaßt werden: u4 = Φ.
Einsetzen der Partialwellen in die Wellengleichungen (2.30) und (2.30) ergibt das Glei-
chungssystem:
(Γ− ρv2E)α = 0 mit E = δij und E44 = 0 . (2.51)
Im Gegensatz zum isotropen Fall handelt es sich hier um keine Eigenwertgleichung. Nicht-
triviale Lo¨sungen ergeben sich wiederum, wenn die Determinante identisch gleich Null
ist. Das charakteristische Polynom ist, bedingt durch die quadratischen Abha¨ngigkeit der
Koeffizienten von Γ in b, von 8. Grade. Die Lo¨sungen ko¨nnen dadurch nur mit Hilfe des Va-
riationsverfahrens gefunden werden. Durch Einsetzen eines gu¨nstigen Wertes fu¨r v erha¨lt
man vier Lo¨sungen bm. Mit Gleichung (2.51) lassen sich die Amplituden αj(m) bis auf einen
konstanten Faktor Cm ermitteln. Wie im isotropen Fall setzt sich die Gleichung fu¨r die






exp(ik(x1 − vt)) (2.52)






exp(ik(x1 − vt)). (2.53)
Durch erneutes Einsetzen erha¨lt man ein lineares Gleichungssystem in Cm, dessen Koef-
fizeintendeterminante fu¨r die richtige Wahl von v identisch gleich Null sein sollte. Nach
[13] ko¨nnen nun die Lo¨sungen fu¨r die Oberfla¨chenwellen als scharfe Minima dieser Deter-
minante betrachtet werden. Die Korrelation der Minima mit v zeigt dann an, welche Werte
die Randbedingungen am besten erfu¨llen. Somit sind alle Eigenschaften der Welle bekannt.
Der piezoelektrische Kopplungsfaktor
Nachdem nun der formale Lo¨sungsansatz fu¨r die Wellengleichung von piezoelektrischen
Medien besprochen wurde, soll nun der Einfluß der Piezoelekrizita¨t mit einer fu¨r die Praxis
vorteilhaften Kenngro¨ße ero¨rtert werden. Zuna¨chst ist die Modifizierung des Elastizita¨ts-
tensors aus Gleichungen (2.30) und (2.31) no¨tig, sie wird wie folgt angegeben:
c′ijkl = cijkl(1 +K2ijkl) . (2.54)
Die Konstante Kijkl ist dabei ein Maß fu¨r die Sta¨rke des piezoelektrischen Effektes und die
dadurch hervorgerufene A¨nderung des Elatizita¨tstensors. Der Einfluß von K2 bewirkt eine
zusa¨tzliche Versteifung des Festko¨rpers aufgrund der ru¨cktreibenden elektromagnetischen










Der Kopplungsfaktor K2 ist bei Volumenwellen berechenbar, bei Oberfla¨chenwellen ist
eine derartige Zerlegung des Elatizita¨tstensors jedoch nicht mo¨glich. Gleichwohl mo¨chte









Die piezoelektrische Kopplung wird u¨ber die relative A¨nderung der Schallgeschwindigkeit,
bei Kurzschluß des elektrischen Feldes an der Substratoberfla¨che definiert. v ist dabei
die Geschwindigkeit der Welle fu¨r eine freie Oberfla¨che, sie ha¨ngt von den elastischen,
piezoelektrischen und dielektrischen Eigenschaften des Festko¨rpers ab. vkurz ist die Ge-
schwindigkeit bei einer kurzgeschlossenen Oberfla¨che. Die Oberfla¨che wird dazu mit einem
du¨nnen Metallfilm beschichtet, welcher diese elektrisch kurzschließt und somit den pie-
zoelektrischen Effekt an der Oberfla¨che unterdru¨ckt. Die Welle breitet sich dann wie in
einem rein elastischen nicht piezoelektrischen Festko¨rper aus. Somit ist die zusa¨tzliche Ver-
steifung des Substrates aufgehoben. Der Einfluß des piezoelektrische Effektes kann leicht
durch Messung der einzelnen Schallgeschwindigkeiten ermittelt werden. Die Gro¨ße von K2
ha¨ngt dabei von der Art des Substrates aber auch von dem gewa¨hlten Kristallschnitt ab.
2.2. Theorie der Oberfla¨chenwellen 19
Die Abha¨ngigkeit der Kopplungskonstante und der einzelen Schallgeschwindigkeiten sind,
bezu¨glich des Kristallschnittes des Substrates, in Abbildung 2.9 dargestellt.
Haben die Lo¨sungen der Wellengleichung die gleiche Teilchenauslenkung wie die nicht pie-
zoelektrischen Lo¨sungen, sind jedoch an das elektrische Potential gekoppelt, so spricht man
von Quasi- Rayleigh und Quasi- Scherwellen. Gleiches gilt fu¨r andere Oberfla¨chenwellen-
Arten. Fu¨r Materialien mit bestimmten Symmetrien existieren also Ausbreitungsrichtun-
gen, in denen einzelne Komponenten der Teilchenauslenkungen entkoppeln. Dies ist zum
Beispiel beim ha¨ufig verwendetem LiTaO3 der Fall.
Abbildung 2.9: Links: Ausbreitungsgeschwindigkeiten einer Oberfla¨chenwelle auf LiTa03 mit
und ohne Metallisierung. Auf unmetallisierter Oberfla¨che breitet sich die Welle aufgrund der
piezoelektrischen Versteifung stets schneller aus als auf der metallisierten Oberfla¨che. Der relative
Unterschied dieser Schallgeschwindigkeiten definiert die Kopplungskonstante K2. Bei θ = 36◦
findet sich die quasi- Scher- und bei θ = 126◦ die quasi- Rayleighwelle. Rechts: Definition des
Kristallschnittes durch den Winkel θ. Das Koordinatensystem x, y, z wird um den Winkel θ durch
Drehung um die x- Achse in das neue Koordinatensystem x, Y, Z transformiert. Die Y- Achse
bildet dabei die Oberfla¨chennormale zur Ausbreitungsrichtung in X-Richtung. Nach [53]
Die folgende Tabelle zeigt die Kopplungskonstanten verschiedener ga¨ngiger Materialien,
die in der Oberfla¨chenwellentechnik eingesetzt werden:
Material Schnitt Richtung K2OFW[%] v [m/s] Wellentyp
Quarz ST X 0.18 3158 RW
LiNbO3 41
◦ rot Y X 0.35 4792 LW (SH)
LiTaO3 126
◦ rot Y X 2.1 3425 LW (RW)
LiTaO3 36
◦ rot Y X 4.7 4177 LW (SH)
Tabelle 2.1: Daten einiger ga¨ngigen Substratmaterialien. LW: Leckwelle,
SH: Scherwelle, RW: Rayleighwelle.
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2.3 Klassifizierung von Oberfla¨chenwellen-Arten
In dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Oberfla¨chenwellen-Sensors fu¨r die medizinische
Diagnostik beschrieben. Es sollen Flu¨ssigkeiten wie Blut, Serum oder Plasma auf be-
stimmte Inhalte untersucht werden. Ein besonderes Augenmerk muß dabei auf die Ober-
fla¨chenwellen-Art gelegt werden. In der Gassensorik werden meist Rayleighwellen einge-
setzt [50]. Bei der Flu¨ssigkeitsensorik ist dieser Wellen-Typ der denkbar ungeeignetste,
da die Teilchenauslenkungen auch in der Sagittalebene, also senkrecht zur Oberfla¨che
des Substrates erfolgt. Wa¨hrend fluide Medien verschwindend geringe Ru¨ckstellkra¨fte bei
Scherungen aufweisen, ko¨nnen sich longitudinal polarisierte Schallwellen mit einer Schall-
geschwindigkeit ausbreiten, die viel ho¨her als bei Gasen ist. So ko¨nnen schon geringe Teil-







Abbildung 2.10: Abstrahlung, der durch Oberfla¨chenwellen erzeugten Kompressionswellen in
eine Flu¨ssigkeit. Dargestellt ist ein Querschnitt durch das Substratmaterial (grau) mit der daru¨ber
angrenzenden Flu¨ssigkeit. Durch die Auslenkungen der Teilchen senkrecht zur Substratoberfla¨che
werden Drucka¨nderunen in der Flu¨ssigkeit erzeugt. Durch konstruktive Interferenz der Elemen-
tarwellen entstehen so Kompressionswellen, welche unter dem Winkel α nach Gleichung (2.57)
in das flu¨ssige Medium abgestrahlt werden. Eine Signalu¨bertragung ist im allgemeinen bei die-
ser Oberfla¨chenwellen-Art nicht mo¨glich, da die Oberfla¨chenwelle mit zunehmender Laufstrecke
Energie in die Flu¨ssigkeit abstrahlt und somit stark geda¨mpft wird.
Breiten sich mechanische Verzerrungen auf der Substratoberfla¨che aus, so erzeugen die-
se Druckschwankungen in der Flu¨ssigkeit. Die Druckschwankungen breiten sich dabei in
den meisten Flu¨ssigkeiten mit einer geringeren Schallgeschwindigkeit vf , als die der Ober-
fla¨chenwellen des Substrates mit der Geschwindigkeit vs aus. Die so erzeugten einzelnen
Druckwellen in der Flu¨ssigkeit bilden durch konstruktive Interferenz eine Wellenfront, die
sich unter dem Winkel α zur Sensoroberfla¨che ausbreitet.
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In den meisten Fa¨llen ist die Schallgeschwindigkeit der Flu¨ssigkeit vf kleiner als die des
Substrates vs, so daß konstruktive Interferenz vorliegt. Um die Bildung von Kompressions-
wellen zu vermeiden mu¨ssen deshalb die Teilchenauslenkungen in der Substratoberfla¨che
liegen. So eignen sich fu¨r die Flu¨ssigkeitsensorik nur Substrate, bei denen eine horizontal
polarisierte Oberfla¨chenwelle erzeugt werden kann. Im allgemeinen wird diese Wellenart
mit der Abku¨rzung (SH)-Welle bezeichnet.
Solche horizontal polarisierte Oberfla¨chenwellen lassen sich grob in drei Gruppen gliedern,
die im Folgenden beschrieben werden.
2.3.1 Surface Skimming Bulk Wellen
Als erste von drei SH-Welle ist hier die Surface Skimming Bulk Welle (SSBW) zu nennen.
Sie ist jedoch nicht zu den reinen Oberfla¨chenwellen zu za¨hlen, da sie sich mit zunehmender
Laufstrecke in eine Vollumenwelle umwandelt (siehe Kapitel 2.2.2 Punkt 5). Technisch wird
dies durch ku¨rzere Laufstrecken ausgeglichen. Die geringe Energiedichte an der Oberfla¨che
bewirkt jedoch, daß die SSBW-Bauelemente unempfindlicher gegenu¨ber Sto¨rungen sind.
Somit ist die Herstellung von robusten und langzeitstabilen Bauelementen mo¨glich [24].
Um das Abtauchen der Welle ins Substratinnere zu verhindern, werden periodische me-
tallische Streifenstrukturen an der Oberfla¨che der Laufstrecke aufgebracht. Diese verlang-
samen die Schallgeschwindigkeit an der Substratoberfla¨che, so wird ein Abtauchen der
SSBW verhindert. Die regelma¨ßigen Streifenstrukturen werden als Massengitter bezeich-
net, sie haben eine zusa¨tzliche frequenzselektierende Wirkung.
Der durch diese Maßnahme erzeugte Wellentyp wird als transversale Oberfla¨chenwelle
(Surface Transverse Wave, STW) bezeichnet. Die Laufstreckenda¨mpfung ist dabei mit
der der Rayleighwellen vergleichbar. Das Einsatzgebiet dieser Wellenart liegt bei Bau-
elementen bei denen eine Unempfindlichkeit gegenu¨ber physikalischen Sto¨rungen an der
Oberfla¨che, durch zusa¨tzliche du¨nne Schichten oder Verschmutzungen gefordert wird.
2.3.2 Leckwellen
Lithiumtantalat wird in dieser Arbeit als piezoelektrisches Substratmaterial fu¨r die Senso-
ren verwendet. Deshalb soll an dieser Stelle na¨her auf die auftretenden Quasi-Oberfla¨chen-
wellen eingegangen werden. Horizontal polarisierte Oberfla¨chenwellen treten nur bei weni-
gen Substratmaterialien auf. Beispiele sind hierfu¨r das schon erwa¨hnte LiTaO3 mit einem
Kristallschnitt von 36◦ rot YX und LiNbO3 mit 41◦ rot YX. Bei LiTaO3 existiert eine Ober-
fla¨chenwelle, die zu den Leckwellen geza¨hlt wird. Der Name ru¨hrt daher, daß die Welle
nur zusammen mit einer ebenfalls horizontal polarisierten Volumenwelle auftritt, in die
sta¨ndig Energie dissipiert. Dieser Energieverlust fu¨hrt dazu, daß sich die Oberfla¨chenwelle
langsam in eine Volumenwelle umwandelt. Dies ist mo¨glich, da die Vollumenwelle langsa-
mer als die Oberfla¨chenwelle ist und somit die Kopplungsbedingung aus Gleichung (2.47)
erfu¨llt ist. Der Unterschied zwischen der Leckwelle und der zuvor beschriebenen SSB-Welle
besteht darin, daß sich die SSB-Welle mit zunehmender Laufstrecke nicht mehr parallel zur
Oberfla¨che ausbreitet, sondern sehr schnell ins Substratinnere abtaucht. Die Energiedichte
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la¨ngs der Oberfla¨che nimmt rasch ab, so daß die Teilchenauslenkungen an der Oberfla¨che
schnell abklingen. Die SSB-Welle wird deshalb nicht als reine Oberfla¨chenwelle betrach-
tet. Bei der Leckwelle ist jedoch, bei geeigneter Wahl des Kristallschnittes ein Minimum
der Da¨mpfung zu erziehlen, so daß der Einsatz dieser Wellenart in der Signalu¨bertragung
mo¨glich ist. Im Falle von LiTaO3 ist in der folgenden Abbildung der Da¨mpfungskoeffi-
zient gegenu¨ber dem Winkel des Kristallschnittes aufgetragen. Deutlich sind hierbei die


























Abbildung 2.11: Aufgetragen sind der
Da¨mpfungskoeffizient der Leckwelle ge-
genu¨ber dem Winkels θ des Kristall-
schnittes. Man erkennt deutlich die Mi-
nima bei 36◦ und 128◦ welche zu einer
horizontal polarisierten Leckwelle bzw. zu
einer Quasi-Rayleighwelle geho¨ren. [54]
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Leckwellen keine reinen Scherwellen sind. So
betra¨gt das Verha¨ltniss von Quer- zur Vertikalkomponente fu¨r 36◦ rot YX LiTaO3 14.3
und fu¨r 41◦ rot YX LiNbO3 nur 3.5. Dieses Verha¨ltnis ist bei der Flu¨ssigkeitssensorik,
unter Einbezug der im Kapitel 2.3.1 beschriebenen Kriterien, fu¨r die Substratauswahl von
entscheidender Bedeutung.
Mit der Metallisierung der Laufstrecke und der dadurch hervorgerufenen Aufhebung der
piezoelektrischen Versteifung ist eine deutliche Erho¨hung der Empfindlichkeit des Sensors
zu erreichen. Die Oberfla¨che ist dadurch akustisch weicher. Die Endringtiefe der Leckwelle
in das Substrat veringert sich von 10 λ auf nur noch 2 λ, siehe Abbildung 2.12. Spa¨ter
wird gezeigt, daß eine Metallisierung den Leitfa¨higkeitseinfluß bei Flu¨ssigkeitsbeladung
unterdru¨cken kann. Leckwellen-Sensoren eignen sich somit gut fu¨r die Biosensorik. Ein
erfolgreicher Einsatz solcher Sensoren wurden in [51] beschrieben.
2.3.3 Love-Wellen
Im Vorangegangenen wurden die horizontal polarisierten Leckwellen beschrieben. Mit ihrer
Erzeugung auf 36◦ rot YX LiTaO3 sind sie die Grundlage fu¨r die in dieser Arbeit verwen-
deten Sensoren. Um eine mo¨glichst geringe Da¨mpfung der Oberfla¨chenwelle zu erzielen ist
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Abbildung 2.12: Abnahme der x2-
Teilchenauslenkung im Substrat fu¨r eine
Leckwelle. Im kurzgeschlossenen, metal-
lisierten Fall wird die Welle wesentlich
na¨her an der Oberfla¨che gefu¨hrt, als bei
der unmetallisierten, offenen Oberfla¨che.








Abbildung 2.13: Definition eines Love-
Wellen fu¨hrenden Schichtsystems.
es von Vorteil, eine zusa¨tzliche Schicht zur Fu¨hrung der Oberfla¨chenwelle auf den Sensor
aufzubringen. Durch diese Schicht wird es ermo¨glicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit so
zu verlangsamen, daß die sto¨rende Kopplung der Oberfla¨chenwelle mit der Volumenwelle
vermieden werden kann. Die Bedingung aus Gleichung (2.47) ist nicht mehr erfu¨llt, da die
Volumenwelle jetzt schneller als die Oberfla¨chenwelle ist. Dies grenzt die Materialauswahl
zur Erzeugung der wellenfu¨hrenden Schicht ein, da die Schallgeschwindigkeit kleiner als
die des Substrates sein muß.
Oberfla¨chenwellen die in Schichtsystemen dieser Art gefu¨hrt werden nennt man Love Wel-
len. Die Namensgebung ist dabei auf deren Entdecker A.E.H. Love, einem englischen
Mathematiker zuru¨ckzufu¨hren. Er beschrieb diesen Wellentyp bei horizontal polarisier-
ten Erdbebenwellen [27]. Ihre Eigenschaften werden nun vorerst fu¨r den in Abbildung 2.13
illustrierten isotropen Fall betrachtet.
Love-Wellen im isotropen Festko¨rper
Auf einem Substrat mit der Dichte ρ und der Scherwellengeschwindigkeit v befindet sich die
wellenfu¨hrende Schicht mit der Dicke d mit den entsprechenden Materialeigenschaften ρS
und vS. Die Wellengleichungen fu¨r den Halbraum und der Schicht lassen sich mit Gleichung
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Zur Beschreibung einer Love-Welle sind die beiden gekoppelten Gleichungen zu lo¨sen. Als
Randbedingunen werden Kra¨ftefreiheit im Halbraum oberhalb der Schicht und Stetigkeit
bezu¨glich der Verschiebungen und Spannungen an der Grenzfla¨che zwischen Schicht und
Substrat gefordert.
Tx3 = 0 bei x3 = −d (2.59)






bei x3 = 0 (2.60)
Unter Beru¨cksichtigung dieser Randbedingungen ko¨nnen Lo¨sungen fu¨r die Wellengleichun-
gen gefunden werden deren Auslenkungskomponenten in x2- Richtung wie folgt anzugeben
sind:
u2 = α3 exp
[


















Durch die beiden Gleichungen (2.61) und (2.62) wird eine horizontal polarisierte Welle
beschrieben, die sich in x1- Richtung ausbreitet. Hierbei ist vL die Phasengeschwindigkeit
und kL die Wellenzahl der Love-Welle mit der Kreisfrequenz ω.



















mit ρ als Dichte des jeweiligen Materials und der Wellenla¨nge λL der Love-Welle. Es
existieren reelle Lo¨sungen wenn die Bedingung vS < vL < v erfu¨llt ist.
Aus Gleichung (2.63) ist zu erkennen, daß Love-Wellen im Gegensatz zu Rayleighwellen
dispersiv sind. Fu¨r ihre Gruppengeschwindigkeit gilt nach [4]:






Bei normaler Dispersion d.h. [dvL/dλ] > 0, ist vG stets kleiner als vL.
3. Erzeugung und Empfang von Oberfla¨chenwellen
Im vorherigen Kapitel wurden die elastischen Eigenschaften, sowie die Ausbreitung von
akustischen Wellen an der Oberfla¨che eines Festko¨rpers beschrieben. In diesem Kapitel
soll nun na¨her auf die Erzeugung von Oberfla¨chenwellen eingegangen werden. In der Li-
teratur findet sich eine Vielzahl von Mo¨glichkeiten, Oberfla¨chenwellen zu erzeugen. Dazu
za¨hlen zum Beispiel optische Verfahren, bei denen das Substratmaterial mit einem Laser
periodisch aufgeheizt wird. Durch die so hervorgerufenen lokalen thermischen Ausdehnun-
gen ko¨nnen Oberfla¨chenwellen generiert werden [22]. Auch mechanische Verfahren, wie
die Umwandlung von Volumenwellen in Oberfla¨chenwellen mit Hilfe eines Keilwandlers
sind beschrieben worden [23]. Eine der ga¨ngigsten Methode ist es jedoch, Schallwand-
ler auf ein piezoelektrisches Substrat aufzubringen, die bei Anregung mit Hochfrequenz
eine Oberfla¨chenwelle erzeugen. Es ist hierbei mo¨glich, durch Ausnutzung des piezoelek-
trischen Effekts sowohl Oberfla¨chenwellen auf einem Substrat zu generieren, als auch un-
ter Ausnutzung des inversen piezoelektrischen Effekts diese wieder in elektrische Signale
umzuwandeln. Diese Schallwandler werden als sogenannte Interdigitalwandler (IDT vom
englischen InterDigital Transducer) bezeichnet. Deren Aufbau und Eigenschaften sollen
nun Gegenstand dieses Kapitels sein [52].
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Abbildung 3.1: Darstellung eines
Oberfla¨chenwellen-Bauteils mit In-
terdigitalwandler (IDT) zur Erzeu-
gung und Empfang der akustischen
Oberfla¨chenwellen.
Die Interdigitalwandler sind kammartige Strukturen, die in einem photolithographischen
Verfahren (Siehe Kapitel 5.1) auf die piezoelektrischen Substrate aufgebracht werden. Legt
man eine Wechselspannung an den Sende-IDT an, so befinden sich die ineinander greifen-
den Kammstrukturen abwechselnd auf unterschiedlichen Potentialen. Aufgrund des Piezo-
effekts kommt es so zu einer ra¨umlich und zeitlich periodischen Verzerrung. Unter Voraus-
setzung eines geeigneten Kristallschnittes des Substrates und richtiger Orientierung der
IDTs auf dem Oberfla¨che des Festko¨rpers, ko¨nnen so Oberfla¨chenwellen generiert werden.
Der zweite IDT dient als Empfangs-IDT, er wandelt die mechanische Welle nach Passie-
ren der Laufstrecke wieder in elektrische Signale um. Die Geometrie der Schallwandler legt
dabei die physikalischen Eigenschaften, wie auch das U¨bertragungsverhalten des Bauteils
fest. Im ersten Kapitel sollen deshalb anhand der mathematischen Beschreibung durch
das Delta-Funktionsmodell die geometrischen Eigenschaften und die dadurch resultieren-
den physikalischen Kenngro¨ßen genauer ero¨rtert werden.
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3.1 Das Delta-Funktionsmodell
Das Frequenzspektrum und das Abstrahlverhalten, bestimmt durch das IDT-Design kann
auf einfache mathematische Weise durch das sogenannte Delta-Funktionsmodell beschrie-
ben werden [45]. In Abbildung 3.2 sind die Definitionen der physikalischen Gro¨ßen zur Her-
leitung des Delta-Funktionsmodells illustriert. Zur exakten Berechnung des Abstrahlver-
haltens eines IDTs ist die genaue Kenntnis der Ladungsverteilung auf den IDT-Fingern, so-
wie des E-Feldes zwischen den einzelnen Kammwandlern erforderlich. Die genauen Gro¨ßen
dieser Parameter fu¨r die Berechnung des Abstrahlverhaltens sind allerdings nur auf nume-
rischem Wege berechenbar.
 





Abbildung 3.2: Darstellung eines Inter-
digitalwandlers (IDT) zur Verdeutlichung
der im Delta-Funktionsmodell verwende-
ten Gro¨ßen. Der Parameter d bezeichnet
die Fingerbreite und p den Fingerabstand
der IDTs. Die im Delta-Funktionsmodell
verwendeten Partialwellenquellen sind hier
gestichelt gekennzeichnet. Eine Polarisie-
rung der einzelnen Finger wird durch die
Vorzeichen angedeutet.
Um dennoch verwendbare Vorhersagen treffen zu ko¨nnen haben Trancrell und Holland
[47] in ihrem Delta-Funktionsmodell die Annahme getroffen, das die Kopplung zwischen
elektrischen Feld und mechanischer Verzerrung linear sei. Das Verzerrungsfeld zwischen
den zwei auf unterschiedlichen Potential liegenden Fingern wird dabei mit der δ- Funktion
beschrieben. Hauptannahme des Delta-Funktionsmodells ist es, daß der Zwischenraum je-
des einzelnen IDT-Fingerpaares als Quelle einzelner Partialwellen betrachtet werden kann.
Durch Superposition der in den einzelnen Quellen ausgestrahlten Teilwellen erha¨lt man
die gesamte durch den IDT generierte Welle. Eine Teilwelle ψ la¨ßt sich wie folgt darstellen:
ψ(x, t) = EV0e
i(kx−ωt) . (3.1)
Der Proportionalita¨tsfaktor E wird als sogenannter Elementfaktor bezeichnet. Er stellt
den proportionalen Zusammenhang zwischen der angelegten Spannung V0 und der Am-
plitude der Welle her. Maßgeblich wird er von der Substratauswahl sowie von der Fin-
gergeometrie und Fingeranordnung bestimmt. Die Frequenzabha¨ngigkeit von E wird im
Delta-Funktionsmodell vernachla¨ssigt. Die gesamte abgestrahlte Welle ψ ergibt sich durch
Superposition der einzelnen Partialwellen ψm zu:








Es wird hierbei u¨ber M , die Anzahl der Quellen summiert. Besitzt ein IDT N Finger,
so ist die Anzahl der Quellen durch M = N − 1 gegeben. In Gleichung (3.2) ist k die
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Wellenzahl und ω die Kreisfrequenz, wobei der Term (−1)m die alternierende Polarita¨t des
elektrischen Feldes zwischen den Fingerelektroden beschreibt. Die einzelnen Partialwellen
die bei xm erzeugt werden, breiten sich in x-Richtung aus. Gleichung (3.2) la¨ßt sich in eine
geometrische Reihe u¨berfu¨hren, die leicht auszuwerten ist:
Ψ(x, t) = EV0e






1/2(pi − kd)] ei(pi−kd)M+12 . (3.3)
Interessant ist das Produkt aus E · A, es beschreibt den Frequenzgang des IDTs, wobei
der Betrag von A(ω) als sogenannter Feldfaktor bezeichnet wird. Er wird maximal, wenn









Fu¨r eine maximale Amplitude der abgestrahlten Welle ergibt sich dann folgende Bedin-
gung:
kp = (2n+ 1)pi ⇒ 2pif
v
p = (2n+ 1)pi ⇒ f = (2n+ 1) v
2p
= (2n+ 1)f0 (3.5)
Hierbei darf n ganzzahlige nichtnegative Werte annehmen. Die erste Mode tritt bei der
Grundfrequenz f0 auf, bei der die zugeho¨rige Wellenla¨nge λ gerade der elektrischen Pe-
riode 2d des IDTs entspricht. Ho¨here Harmonische findet man nach Gleichung (3.5) bei
ungeradzahligen Vielfachen der Grundfrequenz f0. Die Bandbreite ∆f des IDTs wird als






N − 1 . (3.6)
Hieraus ist ersichtlich, daß bei steigender Anzahl N der Finger die Durchlaßkurve schmal-
bandiger wird. In Abbildung 3.3 ist der Feldfaktor eines IDTs in Abha¨ngigkeit von der
Frequenz dargestellt.
Bisher wurde nur ein IDT betrachtet, der als Sender fungiert. Wird ein zweiter IDT als
Empfa¨nger verwendet, ergibt sich qualitativ das gleiche Spektrum, sofern der geometrische
Aufbau mit dem des Sende-IDT u¨bereinstimmt. Dies la¨ßt sich leicht verstehen, wenn man
die IDTs als kurzgeschlossen betrachtet und aufgrund der mechanischen Verzerrung des
piezoelektrischen Substrates ein E-Feld zwischen den IDTs erzeugt wird, was zu einem
Stromfluß fu¨hrt. Alle diese einzelnen Stromquellen werden, wie die Partialwellen beim
Sender-IDT, unter Beru¨cksichtigung ihrer Phase superponiert. Dies fu¨hrt letztlich auf den
gleichen Feldfaktor und somit auf die gleiche Durchlaßkurve wie beim Sender-IDT. Die fu¨r
das Gesamtbauteil resultierende U¨bertragungsfunktion Fg(ω) erha¨lt man somit zu:
Fg(ω) = |A(ω)| |A′(ω)| = |A(ω)|2. (3.7)
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Abbildung 3.3: Darstellung des Feld-
faktors mit dem Betrag von A(ω) und
der auf f0 normierten Grundfrequenz.
Der Rechnung liegt eine IDT-Struktur
mit 10 Fingerpaaren zugrunde, wobei
mit ∆f die Bandbreite des IDTs ge-
kennzeichnet ist.
3.2 Die elektrische Impedanz der Interdigitalwandler
Im vorherigen Kapitel wurde die theoretische Beschreibung einer IDT-Durchlaßkurve be-
sprochen. Durch geeignete Wahl der IDT-Geometrie ko¨nnen Durchlaßkurven erzielt wer-
den, die eine Bandcharakteristik aufweisen, deshalb sind diese besonders fu¨r Filterbau-
elemente geeignet. So werden nur Frequenzen zur Datenu¨bertragung verwendet, die im
Bereich geringer Da¨mpfung der Durchlaßkurve liegen. Alle anderen Frequenzen werden
so stark geda¨mpft, daß dadurch die gewu¨nschte frequenzselektierende Wirkung erzielt
wird. Wie bei diesem Einsatz in der Hochfrequenztechnik, so ist es auch in der Senso-
rik entscheidend, die bei der Grundfrequenz eingespeiste elektrische Leistung mo¨glichst
verlustfrei in eine akustische Welle umzuwandeln. Dazu ist es notwendig, daß die Bautei-
limpedanz gerade der konjugiert komplexen Impedanz der Signalquelle entspricht. In der
HF-Technologie wurde die Standardimpedanz Z0 auf 50 Ω festgelegt. So ist es notwendig,
daß auch die Impedanz des Oberfla¨chenwellen-Bauteils gerade diesem Werte entspricht. Ist
diese Bedingung nicht erfu¨llt, so kommt es zu unerwu¨nschten Reflexionen des HF-Signals.
Somit steht dieser reflektierte Anteil fu¨r die Oberfla¨chenwellen-Generierung nicht mehr
zur Verfu¨gung, da er zur Signalquelle zuru¨ck reflektiert wird. Um einen ho¨chstmo¨glichen
Wirkungsgrad zu erzielen, mu¨ssen die Bauteilparameter, unter Einbezug der Zuleitungen,
so gewa¨hlt werden, daß ein Impedanzsprung vermieden wird.
Bei der theoretischen Beschreibung der Bauteilimpedanz ist es notwendig, den exakten
elektrischen Feldverlauf im Substrat zu kennen. Bedingt durch die Komplexita¨t der sich
daraus ergebenden Gleichungsysteme ko¨nnen Lo¨sungen nur durch numerische Berechnun-
gen oder na¨herungsweise ermittelt werden. Unter einer vereinfachten Annahme der Feld-
verla¨ufe wurde von Smith et al. [44] eine Methode beschrieben, die es ermo¨glicht die Impe-
danz eines IDT-Bauteils na¨herungsweise zu bestimmen. In Abbildung 3.4 wird gezeigt, daß
der reale Feldverlauf durch zwei benachbarte Finger mit zwei homogenen Feldverla¨ufen an-
gena¨hert werden kann. Bei der sogenannten Querfeldna¨herung (cross-field-model) verla¨uft
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Abbildung 3.4: Illustration der zur Berech-
nung der IDT-Impedanz verwendeten vereinfach-
ten Feldverla¨ufe. Dargestellt ist nach [44] der
Querschnitt durch das Substratmaterial mit ho-
mogenen Feldverlauf bei der Querfeld- und der
La¨ngsfeldna¨herung.
das elektrische Feld senkrecht, bei der La¨ngsfeldna¨herung (in-line-field-model) parallel zur
Substratoberfla¨che. Welches der beiden Na¨herungen zur mathematischen Beschreibung
eingesetzt wird, ha¨ngt von der Substratauswahl und hierbei insbesondere von dem piezo-
elektrischen Tensor ab. Fu¨r das in dieser Arbeit verwendete Substratmaterial LiTaO3 ist
die Querfeldna¨herung am besten geeignet.
Aus diesen angena¨herten Feldverla¨ufen ko¨nnen einzelne elektrische Ersatzschaltbilder ab-
geleitet werden. In der Querfeldna¨herung ist es wie in Abbildung 3.5 dargestellt eine Paral-
lelschaltung aus IDT-Kapazita¨t CIDT und der akustischen Admittanz ZakQ = RakQ+ iIakQ
mit RakQ und IakQ fu¨r Real- bzw. Imagina¨ranteil des komplexen Widerstandes. In der
La¨ngsfeldna¨herung la¨ßt sich das Ersatzschaltbild durch eine Reihenschaltung der IDT-
















Abbildung 3.5: Darstellung der Ersatzschaltbilder (links) fu¨r die Querfeld- und La¨ngsfeldna¨he-
rung (rechts).
Fu¨r die Berechnung der Querfeldna¨herung erha¨lt man nach [44] folgende elektrischen
Kenngro¨ßen:



























In Gleichung (3.8) und (3.9) steht K2 fu¨r die elektromechanische Kopplungskonstante und
N fu¨r die Anzahl der Fingerpaare. C1 = d C0 ist die Kapazita¨t eines einzelnen Fingerpaares
und f0 die Mittenfrequenz des IDTs. Unter Einbezug der Gro¨ßen RakQ und IakQ kann die







Dabei ist CT = NdC0 die statische Gesamtkapazita¨t des IDTs.
In Abbildung 3.6 ist der berechnete Verlauf des Real- und Imagina¨rteils der IDT-Impedanz
dargestellt. Als Substratmaterial wurde LiTaO3 mit der Kopplungskonstante K
2 = 0.047
zugrundegelegt. Die hier verwendeten Schallwandler besitzen eine Mittenfrequenz
f0 = 522 MHz mit einem Fingeru¨berlapp von d = 300 µm und einer Kapazita¨t eines





talwandlers mit 30 Fingerpaaren
und einer Mittenfrequenz von
f0 = 522 MHz. Der Fingeru¨ber-
lapp d der IDT-Strukturen betra¨gt
hierbei 300 µm.
Aus obiger Abbildung ist ersichtlich, daß eine optimale Anpassung bei den gegebenen Para-
metern nicht gewa¨hrleistet ist. Fu¨r eine ideale Anpassung mu¨ßte der Realteil der Impedanz
50 Ω und der Imagina¨rteil 0 Ω betragen. Tatsa¨chlich erha¨lt man bei der Mittenfrequenz f0
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fu¨r den Realteil einen Wert von 8 Ω und fu¨r den Imagina¨rteil -22 Ω. Die geometrischen Pa-
rameter mu¨ssen also so modifiziert werden, daß diese Differenz minimiert wird. Allerdings
ko¨nnen nur Parameter herangezogen werden, die nicht ohnehin durch andere Vorgaben
bestimmt sind. So ist die Substratauswahl fu¨r die hier beschriebene Sensorikanwendung
festgelegt. Eine Impedanzanpassung mit den Materialparameter wie K2 und C0 ist daher
nicht mehr mo¨glich. Auch die Anzahl der Fingerpaare kann nicht beliebig variiert wer-
den, da hier ein direkter Zusammenhang mit der Frequenz-Bandbreite der Schallwandler
besteht. Als einzig freier Parameter ist die Variation des Fingeru¨berlapps d mo¨glich. Mit
diesem Parameter alleine ist es jedoch nicht mo¨glich eine optimale Anpassung zu erzielen.
Es ist deshalb eine externe Schaltung notwendig, mit deren Hilfe eine Impedanzanpassung
des Sensorbauteils erfolgt. Im folgenden Kapitel wird auf diese Schaltung unter Einbezug
der induktiven Ankopplung des Sensorbauteils eingegangen.
3.3 Die induktive Ankopplung der Sensoren
In diesem Kapitel soll die Methode der Induktiven Ankopplung fu¨r die Verbindung von
OFW-Sensoren mit der externen elektrischen Meßschaltung besprochen werden. Die im
vorherigen Kapitel berechnete Impedanz eines IDTs gilt nur fu¨r eine direkte Verbindung
der Schallwandler mit der Meßelektronik und kann durch Anschlußleitungen (z.B. Bond-
dra¨hte) vera¨ndert werden. Bei der in dieser Arbeit beschriebenen Flu¨ssigkeitssensorik ist
diese Methode der Kontaktierung jedoch weniger gut geeignet. So ist Aufgrund des ge-
ringen Durchmessers des Bonddrahtes eine Verbindung mit dem OFW-Bauteil mecha-
nisch sehr empfindlich. Um das Abreißen der Bonddra¨hte zu verhindern, mu¨ssen diese
mit zusa¨tzlichen Maßnahmen geschu¨tzt werden. In der Sensorproduktion stellt dies einen
Mehraufwand und somit einen zusa¨tzlichen Kostenfaktor dar. Auch die notwendige Fi-
xierung der OFW-Bauteile auf einem Sockel, wie es in Abbildung 3.7 dargestellt ist, ist
problematisch, da bei A¨nderung der Temperatur die unterschiedlichen Ausdehnungskoef-
fizienten der verwendeten Materialien beachtet werden mu¨ssen.
Abbildung 3.7: Darstellung eines Ober-
fla¨chenwellen-Bauteils mit elektrischer Kontak-
tierung u¨ber Bonddra¨hte.
Eine wesentliche Vereinfachung des experimentellen Aufbaus ergibt sich aus der indukti-
ven Ankopplung des Sensorbauteils mit der Meßelektronik. Fu¨r die angestrebte einfache
Handhabung des Sensorsystems ist eine mechanische Trennung von Sensor und Meßelek-
tronik von entscheidendem Vorteil, da hier ein leichter Austausch der Sensoren, ohne
weiteren Aufwand mo¨glich ist. Die ra¨umliche Trennung von Zuleitung und Sensorbauteil
erlaubt es, neue Mo¨glichkeiten bei der Konstruktion der Flu¨ssigkeitsmeßzelle zu verwirk-
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lichen. Auch die einzelnen Prozeßschritte der Bauteilherstellung, wie sie in Kapitel (5.3)
beschrieben werden, sind durch das Wegfallen der Bonddra¨hte stark vereinfacht. So ist
es beim Schichtaufbau des Sensors nicht mehr notwendig, die direkte Kontaktierung der
Schallwandler durch zusa¨tzliche lithografische Masken zu beru¨cksichtigen.
Abbildung 3.8: Schematische Darstellung eines Induktiv gekoppelten OFW-Bauteils.
Das Funktionsprinzip der Induktiven Ankopplung gleicht dem eines Transformators. In der
Prima¨rwicklung wird durch Anlegen einer hochfrequenten Wechselspannung ein zeitlich
periodisches Magnetfeld erzeugt. Dieses induziert dann in der Sekunda¨rwindung wieder-
um eine Wechselspannung. Der Spannungsabfall erfolgt zum gro¨ßten Teil an den IDT-
Fingerstrukturen, so daß unter Ausnutzung des piezoelektrischen Effektes eine Ober-
fla¨chenwelle generiert werden kann. Diese erzeugt dann nach Passieren der Laufstrecke
ihrerseits durch den inversen piezoelektrischen Effekt eine Wechselspannung. Dies fu¨hrt
zu einem Stromfluß in den beiden die IDTs verbindenden Halbringen. Es resultiert erneut
ein periodisch wechselndes Magnetfeld, das wiederum in der Prima¨rwindung eine Wech-
selspannung induziert. U¨ber die Zuleitungen kann diese Wechselspannung als Meßsignal
ausgewertet werden.
3.3.1 Die Impedanz eines induktiv gekoppelten OFW-Sensors
Im Kapitel (3.2) wurde bereits die Impedanz eines nackten IDT-Bauteils betrachtet. Da
hier in dieser Arbeit die soeben beschriebenen induktive Ankopplungsweise der OFW-
Sensoren zum Einsatz kommt, muß dies bei der Impedanzanpassung beru¨cksichtigt werden.
In Abbildung 3.9 ist das Ersatzschaltbild, fu¨r das in Abbildung 3.8 illustrierte induk-
tiv gekoppelte OFW-Bauteil dargestellt. Die Sekunda¨rseite beinhaltet die beiden IDT-
Impedanzen ZIDT, die u¨ber die Spuleninduktivita¨t LS miteinander verbunden sind. Der
ohmische Widerstand wird auf prima¨rer Seite mit RP und auf sekunda¨rer Seite mit RS
beru¨cksichtigt. Die Kopplung der Induktivita¨t LP der Prima¨rseite mit der Sekunda¨rinduk-
tivita¨t LS wird durch die Gegenimpedanz LPS beschrieben.




Lps Abbildung 3.9: Ersatzschaltbild eines
induktiv gekoppelten OFW-Bauteils fu¨r
den in Abbildung 3.8 dargestellten Sen-
sor. Die Schaltung setzt sich auf der
Sekunda¨rseite aus den beiden IDT-
Impedanzen ZIDT und dem ohmischen
Wiederstand RS, sowie aus der Induk-
tivita¨t LS zusammen. Die Prima¨rseite
wird durch den Widerstand RP und so-
wie der Prima¨rinduktivita¨t LP beschrie-
ben. LPS steht dabei fu¨r die Gegeninduk-
tivita¨t.
Aus diesem Ersatzschaltbild la¨ßt sich die Gesamtimpedanz eines induktiv gekoppelten
OFW-Bauteils wie folgt angeben:
ZOFW = RP + iωLP +
ω2L2PS
iωLS +RS + 2ZIDT
. (3.11)
Eine ausfu¨hrliche Betrachtung eines induktiv gekoppelten OFW-Bauteils findet sich in [5].
3.3.2 Die Impedanzanpassung eines induktiv gekoppelten OFW-Sensors
Wie schon im vorherigen Kapitel beschrieben, ist eine optimale Anpassung der Impedanz
eines OFW-Sensors alleine u¨ber die Bauteilparameter schlecht mo¨glich. Es ist deshalb
notwendig, eine zusa¨tzliche Schaltung in den Aufbau zu integrieren die eine Anpassung
auf die geforderte Standardimpedanz von 50 Ω gewa¨hrleistet. In der Praxis werden die
dazu notwendigen Gro¨ßen der einzelnen Parameter meßtechnisch ermittelt. Dazu wird ein
OFW-Bauteil an einen Netzwerkanalysator HP8752C von Hewlett Packard angeschlossen
und die gesamte Impedanz unter Einbezug der Zuleitungen im Smith-Diagramm frequenz-
abha¨ngig dargestellt. Die Bauelemente der Anpaßschaltung mu¨ssen nun so gewa¨hlt wer-
den, daß eine optimale Anpassung der Impedanz bei der Grundfrequenz f0 erfolgen kann.
Um zusa¨tzliche Verluste durch die Anpaßschaltung zu minimieren, sollte man sich hierbei
bei der Bauteilauswahl auf Spulen und Kondensatoren beschra¨nken. Je nach Schaltungs-
art der Anpaßbauelemente kann die Impedanz durch die in Abbildung 3.10 dargestellten
Transformations-Wege beeinflußt werden. Um die Verluste mo¨glichst gering zu halten, ist
dabei auf eine kurze Streckenfu¨hrung zu achten. Bei der Messung mit dem Netzwerkana-
lysator wird allerdings im Smith-Diagramm nicht die Impedanz am Ort des Analysators
direkt dargestellt, sondern der gemessene Reflexionsfaktor r bezogen auf 50 Ω der Aus-





34 3. Erzeugung und Empfang von Oberfla¨chenwellen















Abbildung 3.10: Linkes Teilbild: Darstellung des gemessenen Reflexionskoeffizienten im Smith-
Diagramm eines induktiv gekoppelten OFW-Bauteils und der Verla¨ufe der Impedanzanpassung
(1-3) durch die im rechten Teilbild dargestellte Schaltung. Mit einer A¨nderung der Bauteilpara-
meter ist so eine Impedanzanpassung des OFW-Bauteils auf die Standardimpedanz von Z = 50 Ω
mo¨glich.
Die Werte des Reflexionsfaktors befinden sich also innerhalb eines Einheitskreises um den
Ursprung in der komplexen Ebene. Dieser Kreis stellt die a¨ußere Begrenzung des Dia-
grammes dar. Bei optimaler Anpassung, also bei Z = 50 Ω verschwindet der Reflexions-
koeffizient. In Abbildung 3.10 ist eine Messung eines induktiv gekoppelten OFW-Bauteils
ohne Anpaßschaltung dargestellt. Es ist deutlich die Diskrepanz zur optimalen Anpassung,
also zum Abstand des Mittelpunktes des Smith-Diagramms zu erkennen. Unter Einbezug
der dargestellten Schaltung la¨ßt sich das OFW-Bauteil optimal bei der Grundfrequenz f0
anpassen.
        
        
        
        
        
        
                                        
                                        
Abbildung 3.11: Reflexionskoeffizienten eines induk-
tiv gekoppelten OFW-Bauteils das bei der Grundfre-
quenz f0 mit einer externen Schaltung, auf die Stan-
dardimpedanz von Z = 50 Ω angepaßt wurde.
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Die gesamte Impedanz Zg des induktiv gekoppelten Bauteils unter Einbezug der Anpaß-










3.4 Sto¨reffekte bei realen Oberfla¨chenwellen-Bauteilen
Die vorangegangenen Betrachtungen, welche zum Deltafunktionsmodell und der Impe-
danz eines induktiv gekoppelten OFW-Bauteils gefu¨hrt haben, basieren auf idealisierten,
stark vereinfachten Annahmen. Diese weisen mit unter starke Diskrepanz zu den realen
OFW-Bauteilen auf. Nichts desto weniger dienen die theoretischen Ero¨rterungen als wich-
tige Anhaltspunkte fu¨r die Entwicklung eines neuen Bauteildesigns. In der Praxis sind
jedoch Sto¨rungen wie elektrisches U¨bersprechen oder Reflexionen der akustischen Wellen
im Sensordesign und Meßaufbau zusa¨tzlich zu beru¨cksichtigen.
3.4.1 Elektrisches U¨bersprechen
Bei der Entwicklung des Messaufbaues mu¨ssen die meist linear mit der Frequenz stei-
genden kapazitiven Effekte beachtet werden. Im Idealfall sollten Sende- und Empfangs-
IDT elektrisch voneinander getrennt sein. Im Realfall sind sie jedoch kapazitiv miteinan-
der gekoppelt. So wird ein angelegtes Eingangssignal am Sende-IDT unmittelbar in den
Empfangs-IDT eingekoppelt. Dieser sto¨rende Einfluß versta¨rkt sich mit steigender Fre-
quenz und muß deshalb zur Minimierung durch geeignete Maßnahmen im Sensoraufbau
besonders beru¨cksichtigt werden. Eine geeignete Abschirmmaßnahme stellt eine geerdete
Metallisierung zwischen den IDT-Strukturen dar, sie ermo¨glicht es den Effekt des elektri-
sche U¨bersprechens stark zu reduzieren.
3.4.2 Akustische Reflexionen
Reflexionen von Oberfla¨chenwellen ko¨nnen an Unstetigkeitsstellen, sowie an topographi-
schen A¨nderungen der Substratoberfla¨che auftreten. Der reflektierte Anteil der Ober-
fla¨chenwelle steht somit der Sensoranwendung nicht mehr zur Verfu¨gung.
Sto¨rungen durch reflektierte OFW-Anteile ko¨nnen auch durch die IDT-Strukturen selbst
entstehen. Die periodisch angeordneten Metallfinger der IDTs stellen sowohl mechanische
als auch elektrische Unstetigkeitsstellen dar. Eine metallisierte und eine freie piezoelektri-
sche Oberfla¨che weisen unterschiedliche Schallgeschwindigkeiten auf. So erfa¨hrt die Ober-
fla¨chenwelle an den IDT-Strukturen einen Sprung der akustischen Impedanz Zak = ρ·v mit
der Massendichte ρ und der Schallgeschwindigkeit v. Die am Sende-IDT erzeugte Ober-
fla¨chenwelle wird am Empfangs-IDT, nach Passieren der Laufstrecke, nur teilweise wieder
in elektrische Signale umgewandelt. Ein Teil wird an den IDT-Strukturen des Empfa¨ngers
zuru¨ck zum Sende-IDT reflektiert. So tritt bei diesen Bauteilen ein deutliches Signal des
reflektierten Anteils nach der doppelten Laufzeit auf. Ein solcher Mehrfachdurchlauf wird
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als double transit signal bezeichnet. In Abbildung 3.12 ist das Zeitspektrum eines induktiv
gekoppelten Bauteils dargestellt. Nach dem ersten Maximum bei 800 ns, das der Zeit ent-
spricht, die die Welle zum einmaligem Durchqueren der Laufstrecke beno¨tigt, sind deutlich
die Maxima der Merhfachdurchla¨ufe der reflektierten Anteile zu erkennen.






















Abbildung 3.12: Zeitspektrum eines induk-
tiv gekoppeltes Bauteiles mit double tran-
sit signal. Die Oberfla¨chenwelle wird nach
erstmaligem Passieren der Laufstrecke am
Empfangs-IDT zuru¨ck zum Sende-IDT re-
flektiert. Deutlich ist hier das Maximum der
reflektierten Oberfla¨chenwelle nach doppelter
Laufzeit zu erkennen.
Auch die geometrischen Bauteilkonturen ko¨nnen zu unerwu¨nschten Reflexionen beitragen.
Eine Eigenschaft der IDT-Schallwandler ist es, daß sie die Oberfla¨chenwelle bidirektio-
nal abstrahlen. Das bedeutet, daß zum einen ein Wellenanteil in Richtung Laufstrecke,
zum anderen aber auch in entgegengesetzter Richtung zur Bauteilkante hin abgestrahlt
wird. Die akustische Welle wird dann an der Bauteilkante reflektiert. Somit entstehen
Kantenechos, die sich negativ auf die Meßergebnisse auswirken ko¨nnen. Dieser sto¨ren-
de Einfluß kann jedoch durch eine einfache Maßnahme gemindert werden. Die jeweiligen
Kanten des Bauteiles werden nicht parallel ausgerichtet sondern leicht schra¨g.
Die Reflexion der Oberfla¨chenwelle an der Bauteilkante kann so zwar nicht verhindert wer-
den, aufgrund der Schra¨gstellung der Bauteilkanten ist der Wellenvektor der reflektierten
Oberfla¨chenwelle nicht mehr orthogonal zu den IDT-Fingerstrukturen. Ist eine Schra¨gstel-
lung aus produktionstechnischen Methoden nicht mo¨glich, so besteht die Mo¨glichkeit die
Kanten des Bauteils mit einem akustisch stark da¨mpfenden Material zu ummanteln, um
so Kantenechos zu vermeiden.
Fu¨r die hier vorgestellten Sensoren wird das piezoelektrische Substrat LiTaO3 verwendet.
Mit LiTaO3 lassen sich scherpolarisierte Oberfla¨chenwellen, sogenannte Leckwellen erzeu-
gen. Vergleiche hierzu Kapitel (2.3.2). Da diese jedoch immer zusammen mit Volumen-
wellen auftreten, ko¨nnten diese das eigentliche Meßsignal der Oberfla¨chenwellen sto¨rend
beeinflussen.
Es bestehen jedoch mehrere Mo¨glichkeiten, um den Einfluß der Volumenwellen zu mini-
mieren. Zum einen kann dies durch geeignete Wahl der wellenfu¨hrenden Schicht und zum
anderen durch konstruktive Maßnahmen erfolgen. So besteht die Mo¨glichkeit, die Ru¨ck-
seite des Substrates aufzurauhen oder den Sensor mit einem akustisch stark da¨mpfenden
Material zu beschichten. Beide Methoden bewirken, daß die Volumenwelle stark geda¨mpft
wird und somit den eigentlichen Meßablauf nicht mehr sto¨rend beeinflussen kann.
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Abbildung 3.13: Zeitspektrum eines
induktiv gekoppelten Bauteils mit dem
Hauptmaxima der Oberfla¨chenwelle bei
850 ns und der mit den Pfeilen gekenn-
zeichneten sto¨renden Volumenwellen.
Eine weitere Methode um Volumenwellen zu unterdru¨cken ist der Einsatz besonderer
Schallwandlerstrukturen, sogenannter Multistripkoppler. [39]. Er besteht aus einem Feld
nicht verbundener Elektrodenstreifen, die in Abbildung 3.14 dargestellt sind. Die vom
Sende-IDT erzeugte Oberfla¨chenwelle wird durch die Elektrodenstreifen lateral versetzt
und wieder in den Empfangs-IDT eingekoppelt. Man kann zeigen [10], daß hierbei die Ener-
gie in Abha¨ngigkeit der Elektrodenzahl periodisch von einer Bahn zur anderen u¨bertragen
wird. Aufgrund der durch den Multistripkoppler verursachten Erho¨hung der Einfu¨gungs-
da¨mpfung der Sensoren wird er in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.
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Abbildung 3.14: Illustration des Sensordesign
zur Unterdru¨ckung von Volumenwellen mit Hilfe
eines Multistripkopplers [29].
Antireflexstrukturen
Betrachtet man das Zeitspektrum, wie es im Abbildung 3.15 dargestellt ist, etwas genauer,
so fa¨llt auf, daß die Form der Zeitsignale keine Symmetrie aufweist. Der Kurvenverlauf
steigt zuna¨chst steil an, fa¨llt dann aber relativ langsam wieder ab. Ein Grund fu¨r diese
asymmetrische Verbreiterung sind Reflexionen an den Metallstrukturen innerhalb der IDT-
Finger selbst. Da diese sich jedoch, wie elektrisches U¨bersprechen, negativ auf das Phasen-
und Frequenzspektrum auswirken ko¨nnen, ist es notwendig spezielle Antireflexstrukturen
einzusetzen, die diesen sto¨renden Einfluß reduzieren.
Bei diesen sogenannten Split-Finger-Schallwandler handelt es sich um einen Tranducertyp
bei dem die Fingerstrukturen einer Polarita¨t zusa¨tzlich noch einmal geteilt sind. Abbil-
dung 3.16 zeigt eine Prinzipdarstellung der Split-Finger-Schallwandler im Vergleich zu den
herko¨mmlichen Einfach-Finger-Strukturen.
Betrachtungen der herko¨mmlichen IDT-Strukturen als Reflexionsgitter zeigen, daß die
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Abbildung 3.15: Zeitspektrum eines
Oberfla¨chenwellenbauteils, man erkennt
deutlich die relativ langsame Abnahme









Abbildung 3.16: Vergleich der Einfach-Finger-
Strukturen mit Split-Finger-Schallwandlern.
Periode der Reflexionszentren dR genau mit der Periode der Partialwellenquellen dW u¨ber-
einstimmen. Daduch ko¨nnen sich bei der Meßfrequenz sto¨rende Inteferenzen durch kon-
struktive U¨berlagerung der Meßwelle mit dem reflektierten Anteil ausbilden. Bei Split-
Finger-Strukturen ist die akustische Periode dW um den Faktor zwei gro¨ßer. Konstruktive
Interferenzen ko¨nnen daher nur bei Frequenzen stattfinden, die nicht mit den akustischen
Moden der Schallwandler u¨bereinstimmen. Berechnungen ergeben, daß eine Beeinflussung
bei der Meßfrequenz praktisch ausgeschlossen ist, da die Reflexionsmaxima genau zwischen
den akustischen Moden der IDT-Schallwandler liegen.
Der Nachteil der Split-Finger-Strukturen besteht darin, daß die Frequenzen der abgestrahl-
ten Moden bei bei gleichem Fingerabstand nur halb so groß sind wie die eines Einfachfinger-
IDTs. Da die Empfindlichkeit der Sensoren mit zunehmender Frequenz steigt, ist man
interessiert, mo¨glichst hohe Frequenzen zu erhalten. Die notwendige Reduzierung der Fin-
gerbreite und Fingerabsta¨nde der Schallwandler ist in der Praxis jedoch von der produkti-
onsbedingten Herstellung der IDT-Schallwandler begrenzt, vergleiche hierzu Kapitel (5.3).
4. Sensorik mit Oberfla¨chenwellen-Bauteilen
In Kapitel (2.2) wurde gezeigt, daß die Energie der akustischen Welle stark an der Ober-
fla¨che des Sensors lokalisiert ist. Tritt dort eine Vera¨nderung ein, so wirkt sich dies un-
mittelbar auf die Eigenschaft der akustischen Welle aus. Diese ko¨nnen dann meßtechnisch
erfaßt und ausgewertet werden. Somit ist es mo¨glich, indirekt Ru¨ckschlu¨sse auf die Wech-
selwirkung der Sensoroberfla¨che mit dem Analyt zu schließen. Dies stellt das Grundprinzip
der Sensorik mit akustischen Oberfla¨chenwellen dar.
Wird die Laufstrecke des Sensors zusa¨tzlich mit einer reaktiven Substanz beschichtet, so
lassen sich bestimmte Inhaltstoffe in Flu¨ssigkeiten selektiv nachweisen. Fu¨r die Sensorik
mit OFW-Bauteilen ist es deshalb notwendig die maßgeblichen Einflußgro¨ßen, die sich in
einer Amplituden- und Schallgeschwindigkeitsa¨nderung auswirken, genau zu kennen. Im
folgenden Kapitel werden diese nun ausfu¨hrlich betrachtet.
Allgemein la¨ßt sich eine Oberfla¨chenwelle u(x, y, z, t) die sich in x-Richtung ausbreitet
darstellen durch
u(x, y, z, t) = u0(y, z) exp(iωt− γx) . (4.1)
Dabei ist γ der komplexe Ausbreitungsfaktor der Welle mit der Da¨mpfungskonstante α
und der reellen Wellenzahl k, die durch folgende Gleichung miteinander verknu¨pft sind





Tritt eine Sensorreaktion ein, so a¨ndert sich der Ausbreitungsfaktor und es gilt bei kon-
stanter Frequenz:
∆γ = ∆α− ik0∆v
v0
, (4.3)
bzw. in normierter Form dargestellt, mit k0 und v0 fu¨r die Wellenzahl und Ausbreitungs-
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Die wichtigsten Parameter der Schallwelle sind deren Amplitudenda¨mpfung ∆α/k0 und
Ausbreitungsgeschwindigkeit ∆v/v0. Im U¨berblick sind in der folgenden Formel die ein-







































Im Hinblick auf die Anwendung des Sensors als Mikrowaage ist die Empfindlichkeit ge-
genu¨ber Massenanlagerung an der OFW-Bauteilschicht als wichtigste Meßgro¨ße vorgege-
ben. In der Praxis sind die Einflu¨sse auf die Schallwelle jedoch vielschichtiger, da eine
Vielzahl von zusa¨tzlichen Parametern wie Viskosita¨t, Temperatur oder Druck die Messun-
gen beeinflussen ko¨nnen. Neben dem Einfluß der Massenanlagerung werden diese daher
in den folgenden Kapiteln na¨her behandelt. Im speziellen sind geeignete Maßnahmen zu
treffen, um den sto¨renden Einfluß an unerwu¨nschten Parametern zu minimieren:
• Temperaturabha¨ngigkeit
Da das verwendete piezoelektrische Substratmaterial LiTaO3 pyroelektrisch ist, rea-
giert es besonders stark auf A¨nderungen der Temperatur. Dieser sto¨rende Einfluß
ist aber leicht durch eine im Aufbau integrierte Temperaturregelung zu minimieren
(siehe Kapitel 5).
• Leitfa¨higkeitseinflu¨sse
Bedingt durch den piezoelektrischen Effekt, auf dem die Erzeugung der Oberfla¨chen-
welle beruht, tritt mit der akustischen Oberfla¨chenwelle immer eine elektrische Welle
auf. Diese reagiert besonders empfindlich auf A¨nderungen der elektrischen Leitfa¨hig-
keit an der Bauteiloberfla¨che. Diese A¨nderungen der elektrischen Welle wirken sich
dann unmittelbar auf die Eigenschaften der akustischen Oberfla¨chenwelle aus. Dieser
Effekt kann auch meßtechnisch genutzt werden [4]. Um bei der Flu¨ssigkeitssensorik
diesen sto¨renden Effekt zu unterdru¨cken ist eine Abschirmung der sensitiven Schicht
mit einer zusa¨tzlichen elektrisch leitenden Schicht notwendig. Direkt auf dem Sub-
strat aufgebracht unterdru¨ckt diese den piezoelektrischen Effekt an der Bauteilober-
fla¨che, was neben der elektrischen Abschirmung bei Flu¨ssigkeitsbelegung den zusa¨tz-
lichen Effekt besitzt, daß die akustische Welle sta¨rker an der Festko¨rperoberfla¨che
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lokalisiert ist. Damit reagiert sie empfindlicher auf dort auftretende A¨nderung [41].
Eine effektive Abschirmung der elektrischen Einflu¨sse wird in dieser Arbeit durch
eine 20 nm dicke Goldschicht erziehlt(siehe Kapitel 5).
• Viskosita¨t
Da der in dieser Arbeit entwickelte Sensor sein Einsatzgebiet in der medizinischen
Diagnostik findet, ist es notwendig bei Flu¨ssigkeitsbelegung Viskosita¨tsa¨nderungen
zu vermeiden, da diese das Meßsignal verfa¨lschen wu¨rden. Zum Schutz der immo-
bilisierten Antiko¨rper (vergleiche Kapitel 6 und 7) wird der Sensor in Flu¨ssigkeit
gelagert. Deshalb ist es mo¨glich, daß das Probenanalyt und die Lagerungsflu¨ssigkeit
die gleiche Viskosita¨t aufweisen ko¨nnen. So wird bei Zugabe der Meßflu¨ssigkeit eine
Verfa¨lschung aufgrund der Viskosita¨tsa¨nderung vermieden.
• Mechanische Spannungen
Verspannungen des wellenfu¨hrenden Bauteils ko¨nnen das Meßsignal stark verfa¨lschen,
es ist notwendig dies durch konstruktive Maßnahmen beim Meßaufbau zu beru¨ck-
sichtigen (siehe Kapitel 5).
4.1 Massenbelegung, Einfluß du¨nner Schichten
Die Massenanlagerung eines bestimmten nachzuweisenden Stoffes an der Bauteiloberfla¨che
und der damit verbundenen starken A¨nderung der physikalischen Eigenschaften der Ober-
fla¨chenwelle, stellen den wichtigsten Meßeffekt der hier verwendeten Sensoren dar.
Zur mathematischen Beschreibung der Auswirkungen bei Massenanlagerung wird von ei-
ner verlustfreien, du¨nnen, isotropen Schicht auf der Bauteiloberfla¨che ausgegangen. Diese
Schicht besitze die Dicke h und die Dichte ρs, desweiteren wird sie als nichtleitend betrach-
tet. Leitfa¨higkeitseinflu¨sse werden im Kapitel (4.4) na¨her besprochen. Eine mathematische
Beschreibung auf den Ausbreitungsfaktor γ bei Massenanlagerung durch Brechnungen
mittels Sto¨rungstheorie nach [46] erfolgt. Dabei wird der Ausbreitungsfaktor γ mit einer














Mit vi0 wird dabei die Schallschnelle, die u¨ber die Beziehung vi0 = ωui0 mit den einzelnen
Auslenkungen ui0 verknu¨pft ist, bezeichnet. P kennzeichnet die Leistung pro Strahlenbreite
der Welle. Im Folgenden wird fu¨r v2i0v/4Pω die Abku¨rzung S verwendet. Betrachtet man
die Massenbelegung als einen rein elastischen ideal du¨nnen Film, dann erfa¨hrt die Welle
keine Da¨mpfung ∆α/k0 = 0 und die Impedanz Zˆ = −iω(m/A) ist rein imagina¨r und
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4.2 Einfluß einer Newtonschen Flu¨ssigkeit
Eine Newtonsche Flu¨ssigkeit ist rein viskos und besitzt keine elastischen Anteile. Sie ist
durch ihre dynamische Viskosita¨t η und Dichte ρ charakterisiert. Wird der Sensor mit
einer Newtonschen Flu¨ssigkeit belegt, so wird durch die Scherbewegungen der akustischen
Oberfla¨chenwelle eine stark geda¨mpfte exponentiell abklingende Scherschwingung in der






gegeben und liegt im Bereich von 0.1-10 µm. Anschaulich la¨ßt sich dies nach [28] durch
eine du¨nne Flu¨ssigkeitsschicht verstehen, die mit der Oberfla¨chenbewegung des Ober-
fla¨chenwellen-Bauteils gekoppelt ist und somit als Massenbelastung wirksam wird. Sto¨rungs-
theoretische Rechnungen nach [46] ergaben fu¨r die Oberfla¨chenimpedanz:
Z = (1 + i)
η
δ





Mit Gleichung (4.6) und (4.9) ist zu erkennen, daß sowohl die Da¨mpfungsa¨nderung bezo-












4.3 Einfluß einer Maxwellschen Flu¨ssigkeit
Neben den rein viskosen Anteilen weisen reale Flu¨ssigkeiten noch elastische Eigenschaften
auf. Dies wird im sogenanten Maxwell-Modell beru¨cksichtigt. Bei dieser Beschreibung ist
neben einem rein elastischen Verhalten, das durch eine Feder beschrieben wird, ein zusa¨tz-
liches viskoses Element in Serie geschaltet. Bei Einwirkung einer Kraft ist die Verformung
zwar reversibel aber zeitabha¨ngig. Beru¨cksichtigt man die Relaxationszeit der Moleku¨le
nach einer Scherung, hervorgerufen durch die akustische Oberfla¨chenwelle, wird klar, daß





Hierbei ist η0 die Viskosita¨t bei niedriger Frequenz und τ = η0/µ die Relaxationszeit mit
der charakteristischen Gro¨ße µ fu¨r die Schersteifigkeit der Flu¨ssigkeit. Sie kommt nur bei
hohen Frequenzen bzw. hohen Viskosita¨ten zur Geltung. Die A¨nderung der Da¨mpfungs-












Mit zunehmender Viskosita¨t durchla¨uft die Geschwindigkeitsa¨nderung ∆v/v0 ihr Maxi-
mum und nimmt dann wieder ab. Dagegen nimmt die Da¨mpfung ∆α/k0 zuna¨chst noch
zu bis dann Sa¨ttigung eintritt [12].
4.4 Leitfa¨higkeitseinflu¨sse
Neben dem gewu¨nschten Einfluß bei Massenanlagerung ist bei piezoelektrischen Substra-
ten eine Beeinflussung der Oberfla¨chenwelle durch Leitfa¨higkeitsa¨nderungen zu beru¨ck-
sichtigen.
Da die akustische Welle im piezoelektrischen Substrat immer von einem elektrischen Feld
begleitet wird, kann eine Wechselwirkung, mit der u¨ber dem Bauelement befindlichen Ma-
terie erfolgen und somit die Ausbreitung der akustischen Welle sto¨rend beeinflußt werden.
Bei dem hier entwickelten Sensor zum Nachweis bestimmter biologischer Stoffe wie An-
tiko¨rper, Enzyme oder Proteine in Serum oder Blut, ist es besonders wichtig die Leitfa¨hig-
keitseinflu¨sse zu minimieren, da der Sensor allein ein massenbezogenes Signal liefern soll.
Bei anderen Sensoren, die ebenfalls auf der Basis von Oberfla¨chenwellen basieren, nutzt
man gerade diesen Leitfa¨higkeitseffekt als Meßgro¨ße. So lassen sich z.B. diese Sensoren
zum Nachweis bestimmter Gase einsetzen [37]. Fu¨r die Biosensorik hingegen wird die
Leitfa¨higkeitsa¨nderung als Sto¨rgro¨ße behandelt. Bei dem hier entwickelten Sensor wird ei-
ne elektrische Abschirmung der Leitfa¨higkeitseinflu¨sse durch eine zusa¨tzlich aufgebrachte
Goldschicht erzielt.
Die Auswirkungen bei Leitfa¨higkeitsa¨nderungen auf die Eigenschaften der Oberfla¨chenwel-
le ko¨nnen grob in zwei Teilbereiche unterteilt werden. Zum einen wirkt sich diese auf die
Schallgeschwindigkeit aus und zum anderen auf die Amplitude der akustischen Welle. Die
Ladungstra¨ger in salzhaltigen oder polaren Lo¨sungen ko¨nnen den piezoelektrischen Effekt
schwa¨chen, da sie die zusa¨tzlichen Ru¨ckstellkra¨fte mindern wodurch das Substrat akustisch
weicher wird. Es ist also eine A¨nderung der Schallgeschwindigkeit der Oberfla¨chenwelle zu














Hierbei ist σ die Schichtleitfa¨higkeit, K2 die piezoelektrische Kopplungskonstante und Cs
die statische Kapazita¨t der Schicht pro La¨nge.
Es treten Leistungsverluste auf, die eine Da¨mpfung der Oberfla¨chenwelle bewirken.









Beide Effekte treten, abgesehen vom extrem niedrigen bzw. hohen Leitfa¨higkeiten immer
gleichzeitig auf. Bei Flu¨ssigkeiten mu¨ssen jedoch noch zusa¨tzlich die Wechselwirkungen der
elektrischen Felder mit den Ionen und Dipolen in salzhaltigen Lo¨sungen beachtet werden.
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Dabei spielt die Polarisierbarkeit eines Mediums eine entscheidende Rolle. Durch Niemc-
zyk et al. [32] wurde ein Ersatzschaltbild entwickelt, das die Wechselwirkung der elektri-
schen Flu¨ssigkeitseigenschaften mit den elektroakustischen Eigenschaften der Oberfla¨chen-











ωσ (S + F)
σ2 + ω2 (S + F)
2 (4.15)
Dabei ist σ die Leitfa¨higkeit der Flu¨ssigkeit, S die Dielektrizita¨tskonstante des Sub-
strates und F die der Flu¨ssigkeit. Die effektive Kopplungskonstante ist gegeben durch:
K2eff=K
2 S/(S + F). Die Auswirkungen bei einer Leitfa¨higkeitsa¨nderung auf die relati-
ve Schallgeschwindigkeits- und Da¨mpfunga¨nderung der akustischen Welle, ist in Abbil-
dung (4.4) dargestellt. Den Berechnungen nach Gleichung (4.15) wurde LiTaO3 mit einer
Dielektrizita¨tskonstanten von S = 42 0 zugrundegelegt. Unterhalb einer Grenzleitfa¨hig-
keit σGr ha¨ngen die Geschwindigkeits- und Da¨mpfunga¨nderung linear von der Leitfa¨higkeit
ab. Dies la¨ßt sich dies dadurch verstehen, daß bei Frequenzen ω kleiner der dielektrischen
Relaxationsrate bei ωr = σGr(S + F) [3] die Ladungstra¨ger zunehmenden Einfluß auf die
leitfa¨hige Schicht ausu¨ben. Sie erreicht ein Maximum, wenn die durch die Ionenkonzentra-
tion im Wasser gegebene Relaxationsrate der Frequenz der Oberfla¨chenwelle entspricht.
Die Oberfla¨chenwellenda¨mpfung nimmt dann wieder ab und die relative Geschwindig-
keitsa¨nderung geht mit zumehmender Leitfa¨higkeit in Sa¨ttigung. Je schneller sich die Ionen
umlagern ko¨nnen, desto besser folgen sie dem elektrischen Feld an der Substratoberfla¨che,
es entsteht dadurch eine abschirmende, stationa¨re Ladungswolke. Der Einfluß der elektri-
schen A¨nderungen der Flu¨ssigkeit hat nun keine Auswirkung mehr auf das elektrische Feld
der Leitfa¨higkeitsschicht.
4.5 Einfluß der Temperatur
Die Temperatura¨bha¨ngigkeit der Materialkonstanten ist eine weitere zu beachtende Sto¨r-
gro¨ße, die Einfluß auf die Ausbreitungseigenschaften der Oberfla¨chenwelle hat. Grob la¨ßt
sich der Einfluß in zwei Teilbereiche einteilen. Zum einen vera¨ndert sich aufgrund der Tem-
peraturausdehnung des verwendeten Materials die Laufstrecke L der Verzo¨gerungsleitung
und zum anderen ist auch die Phasengeschwindigkeit vp einem Temperaturgang unterwor-
fen.
Zur Minimierung der Temperaturabha¨ngigkeit sind zahlreiche Strategien mo¨glich [24]. Ei-
ne elegante Methode ist die Wahl eines temperaturkompensierten Kristallschnittes, wie es
z.B. bei Quarz mo¨glich ist. Oder das Aufbringen einer zusa¨tzlichen Schicht, die die sto¨ren-
den Temperatureinflu¨sse kompensiert. Mit einem SiO2-beschichtetem YZ-LiTaO3-Substrat
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Abbildung 4.1: Relative Schallgeschwindigkeitsa¨nderung (links) und Da¨mpfunga¨nderung
(rechts) der akustischen Welle, in Abha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit einer Oberfla¨chenschicht. Den
Berechnungen nach Gleichungen (4.15) wurde das piezoelektrisches Material LiTaO3 zugrun-
degelegt, dessen Oberfla¨che mit einer wa¨ßrigen Lo¨sung benetzt ist. Als Betriebsfrequenz wurde
250 MHz eingesetzt.
sind nach [34] genau so kleine Temperaturkoeffizienten u¨ber einen weiten Temperaturbe-
reich zu erreichen wie bei Quarz. Eine externe Temperaturstabilisierung zu verwenden, die
sowohl den Sensor als auch fu¨r die verwendeten Meßflu¨ssigleiten auf gleicher Temperatur
ha¨lt ist die einfachste Methode.
4.6 Sensitivita¨t
Um konkurrenzfa¨hig gegenu¨ber anderen Sensorsystemen zu sein, ist bei der Entwicklung
u.a. die Frage nach der Sensitivita¨t des Sensors von entscheidender Bedeutung. Es ist ein
mo¨glichst hohes Sensorsignal bei geringen Sto¨reinflu¨ssen wu¨nschenswert. Deshalb ist es
notwendig, Parameter zu finden, die fu¨r das Bauteildesign unter Einbezug der gewu¨nschten
Anwendung ein optimales Ergebnis erzielen. Eine ha¨ufig benutzte Gro¨ße zur Beschreibung















Oft wird bei der Definition der Sensitivita¨t der Faktor 1/f weggelassen, so daß die Werte
in [Hz Fla¨che/Masse] angegeben werden. Der Einfluß auf die relative Schallgeschwindig-
keitsa¨nderung bei Massenanlagerung wird durch Gleichung 4.7 beschrieben.
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Im Kapitel 5.1 wird gezeigt, daß die rel. Frequenza¨nderung mit der rel. Schallgeschwindig-
keitsa¨nderung gleichgesetzt werden kann, somit folgt:
∆ω
ω
= S ω ∆m ⇒ ∆f
∆m
= S f 2 (4.17)
wobei ∆m die Massena¨nderung pro Fla¨che ist.
Aus obiger Relation wird ersichtlich, daß die Sensitivita¨t S quadratisch von der Meß-
frequenz abha¨ngig ist. In der Praxis mu¨ssen allerdings folgende einschra¨nkende Punkte
beachtet werden:
• Die technisch realisierbare Frequenzobergrenze in Bezug auf die IDT-Strukturen.
• Eine Detektion der relativ kleinen Frequenza¨nderungen im Hinblick auf die sehr
große Grundfrequenz erfordert eine sehr hohe Auflo¨sung der verwendeten Meßgera¨te.
• Mit zunehmender Frequenz steigt auch der Einfluß der Streuzentren und damit die
Da¨mpfung der Bauteile.
Bei der Entwicklung des hier beschriebenen Biosensors sind jedoch noch weitere Parameter
wie z.B. die physikalischen Eigenschaften der wellenfu¨hrenden Schicht oder der Einfluß
der biochemischen Prozesse, als wichtige Gro¨ßen bei der Optimierung der Sensitivita¨t zu
beachten.
5. Experimenteller Aufbau und Meßmethoden
In diesem Kapitel soll auf die einzelnen Meßprinzipien und auf die Konzeption des Meß-
aufbaues eingegangen werden. Die Grundlage des Sensors ist die Detektion der OFW-
Eigenschaften bei Massenanlagerung an der sensitiven Bauteiloberfla¨che. Eine von dem
Sende-IDT ausgestrahlte Oberfla¨chenwelle durchla¨uft die sensitive Laufstrecke und er-
reicht dann den gegenu¨berliegenden Empfangs-IDT. Diese Anordnung der Komponenten
des Sensors wird als Verzo¨gerungsleitung bezeichnet. Die beim Durchlaufen der sensitiven
Schicht erfahrenen a¨ußeren Einflu¨sse spiegeln sich in einer Schallgeschwindigkeits- und
Da¨mpfungsa¨nderung der Oberfla¨chenwelle wieder. Eine A¨nderung der Schallgeschwindig-
keit der Oberfla¨chenwelle kann dadurch bestimmt werden, daß man entweder die Phase
konstant ha¨lt und die Frequenz mißt oder umgekehrt. Beide Meßmethoden sind Gegen-
stand der folgenden Betrachtungen.
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Abbildung 5.1: Definition der ver-
wendeten Gro¨ßen eines Oberfla¨chen-
wellenbauteils mit Verzo¨gerungslei-
tung. Die gesamte effektive Laufstre-
cke L der Schallwelle wird zwischen
den IDT-Mitten gemessen. Die sen-
sitive Laufstecke l, hier grau dar-
gestellt, befinde sich zwischen den
IDT-Strukturen. In diesem Bereich
erfolgt eine A¨nderung der Schallge-
schwindigkeit und der Amplitude der
Oberfla¨chenwelle.
Die Gesamtphasenverschiebung auf der Laufstrecke ist gegeben durch:




Wa¨hrend sich die Phasengeschwindigkeit sich auf der Strecke l reduziert, bleibt sie auf der








Das totale Differential von (5.2) beschreibt dann die Abha¨ngigkeit der Phase von den
A¨nderungen der Schallgeschwindigkeit und der Frequenz.
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Unter der Annahme, daß sich die Schallgeschwindigkeit nur geringfu¨gig a¨ndert, wenn also
gilt v0 ≈ v und ∆v  v, dann kann diese durch die beiden Meßvorschriften ermittelt
werden.

















Die Messung der Frequenz bei konstanter Phase erfolgt mit Hilfe einer Oszillatorschaltung
und wird im folgenden Kapitel na¨her beschrieben. Messungen der Phase bei konstanter
Frequenz werden in dieser Arbeit mit einem Netzwerkanalysator (siehe Kap.5.2) durch-







5.1 Messungen mit der Oszillatormethode
Eine Integration der Oberfla¨chenwellen-Bauteile in eine Oszillatorschaltung ermo¨glicht es,
die relativen Schallgeschwindigkeitsa¨nderungen indirekt u¨ber die A¨nderung der Oszillator-
frequenz zu bestimmen.
Aufgrund ihrer frequenzselektierenden Bandpaßcharakteristik sind die Oberfla¨chenwellen-
Bauteile fu¨r diese Meßmethode bestens geeignet. Zusammen mit einem ru¨ckgekoppelten
Versta¨rker lassen sich Oszillatoren auf einfachste Weise verwirklichen.
Es ist unmittelbar einleuchtend, daß ein Anschwingen des Oszillators nur bei einer Ge-
samtversta¨rkung G(ω) erfolgen kann, die gro¨ßer ist als die der Kreisda¨mpfung D(ω) ist.
Ist dies der Fall, dann genu¨gt bereits ein (immer vorhandenes) Rauschen um die Amplitude
bis zur Sa¨ttigung des Versta¨rkers anwachsen zu lassen.
Amplitudenbedingung: G(ω)D(ω) ≥ 1 (5.7)
Es ist weiterhin zu beachten, daß konstruktive Interferenz nur fu¨r solche Frequenzen
mo¨glich ist, deren Phasengang beim Umlauf im Oszillator ein vielfaches von 2pi betra-
gen.
Phasenbedingung: ∆Φ = ΦOFW + ΦE = ωτ + ΦE = 2pin (5.8)




wird u¨ber das frequenzbestimmende
Oberfla¨chenwellen-Bauteil ru¨ckge-
koppelt. Ist die Versta¨rkung G(ω)
gro¨ßer als die Kreisda¨mpfung D(ω)
und betra¨gt die Phasenverschiebung
ein Vielfaches von 2pi, so kommt es
zur Selbsterregung.
Hierbei ist ΦOFW die Phasenverschiebung, bzw. τ die Verzo¨gerungszeit, des Oberfla¨chen-
wellenbauteils. Mit ΦE wird die Phasenverschiebung der elektrischen Komponenten be-





(2pin− ΦE) ≈ 2piv0
τ
. (5.9)
Da die Phasenverschiebung des Oberfla¨chenwellen-Bauteils in der Regel viel gro¨ßer als die






Durch τ = L/v folgt unmittelbar, daß bei einer Sensorreaktion eine A¨nderung der Schall-
geschwindigkeit eine Verschiebung der Oszillatorfrequenz bewirkt. Somit kann die Oszil-







Der in dieser Arbeit verwendete Oszillatoraufbau ist in Abbildung 5.3 dargestellt.
Fu¨r die Anwendung in der Sensorik ist es notwendig, daß beim eigentlichen Meßvor-
gang keine Modenspru¨nge auftreten. Nach [25] besteht durch konstruktive Maßnahmen
die Mo¨glichkeit, daß sa¨mtliche Nachbarmoden der Grundfrequenz f0 genau in die Minima
der Durchlaßkurve fallen. Hierfu¨r muß die La¨nge der Laufstrecke L gerade der IDT-La¨nge
entsprechen. Damit dies mo¨glich ist, kann ein IDT breitbandiger als der andere ausge-
legt werden. Da aber damit die eigentliche Laufstrecke auf ein Minimum reduziert wird,
versta¨rkt sich das elektrische U¨bersprechen derart, daß eine Sensorikanwendung nicht mehr
mo¨glich ist. In der Praxis wird deshalb ein externer Bandpaß benutzt um den Bereich um
die Oszillatorgrundfrequenz f0 in der Art zu begrenzen, daß keine Modenspru¨nge mehr
auftreten. Es zeigte sich jedoch, daß dies fu¨r die Flu¨ssigkeits-Sensorikanwendung nicht so
einfach zu realisieren ist. Die A¨nderungen durch die Antigen-Antiko¨rper-Bindungen waren
so stark, daß trotz Bandpasses Modenspru¨nge auftraten. Deshalb wurde diese Meßmethode













Abbildung 5.3: Links: Bestu¨ckte Platine fu¨r den Oszillatorbetrieb mit induktiv gekoppelten
Oberfla¨chenwellen-Bauteil. Im unteren Bereich befindet sich die Oszillatorelektronik. Rechts:
Schaltplan der Oszillatorelektronik.
in dieser Arbeit, die sich mit der grundlegenden Erforschung und Entwicklung des Sensors
an sich bescha¨ftigt nicht weiter verfolgt.
5.2 Messungen mit dem Netzwerkanalysator
Fu¨r die meisten Messungen wird in dieser Arbeit der HP 8752C Netzwerkanalysator ver-
wendet. Deshalb soll hier kurz auf die prinzipielle Funktionsweise des Netzwerkanalysators
eingegangen werden. Bei der grundlegenden Erforschung und Entwicklung eines Sensor-
systems haben die Messungen mit dem Netzwerkanalysator den entscheidenden Vorteil,
daß sa¨mtliche Parameter eines Oberfla¨chenwellen-Bauteils erfaßt und ausgewertet werden
ko¨nnen. So ist eine Optimierung des Sensors leicht mo¨glich, da die Auswirkungen der
A¨nderungen im Sensordesign unmittelbar mit dem Netzwerkanalysator ermittelt und be-
urteilt werden ko¨nnen.
Beim Meßvorgang generiert der Netzwerkanalysator innerhalb eines voreingestellten Fre-
quenzbandes ein Signal der Frequenz f , das in das Oberfla¨chenwellen-Bauteil eingespeist
wird. Das urspru¨ngliche Signal wird dann mit der Antwort nach Betrag und Phase vergli-
chen. Danach wiederholt sich dieser Vorgang fu¨r die Frequenzen f+∆f . Je nach gewa¨hlter
Auflo¨sung ko¨nnen auf diese Weise 200-1600 Frequenzen im vorgegebenen Frequenzband
ausgewertet werden. Das Amplitudenspektrum (Abbildung 5.4 links) zeigt dabei die Wer-
te der relativen Amplituden an, das durch das Verha¨ltnis von eingespeisten Leistung P
zur detektierten ermittelt wird. Aus dem Ausgangssignal kann mittels diskreter Fourier-
transformation (FFT) der Signalverlauf im Zeitbereich (Abbildung 5.4 rechts) ermittelt
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werden. Das Maximum nach der Zeit τ ist dann dem eigentlichen Meßsignal zuzuordnen.
Es tritt bei der Zeit auf, die die Welle beno¨tigt um vom Sende-IDT zum Empfangs-IDT zu
gelangen. Alle weitere Amplitudensignale sind Mehrfachdurchla¨ufe, hervorgerufen durch
Reflexionen der akustischen Welle. Das erste Maximum bei t = 0 ist dem direktem elek-
trischen U¨bersprechen zuzuordnen. Auch die sto¨renden Volumenwellen, durch Pfeile in
Abbildung 5.4 gekennzeichnet, ko¨nnen durch eine Begrenzung des Zeitfensters von dem
eigentlichen Meßsignal getrennt werden. Durch diese zeitliche Begrenzung mit anschlie-
ßender erneuter Ru¨cktransformation in den Frequenzbereich ko¨nnen so diese sto¨renden
Einflu¨sse unterdru¨ckt werden. Abbildung 5.5 links zeigt das typische Frequenzspektrum
bei gesetztem Zeitfenster mit maximaler Amplitude bei der Meßfrequenz f0.
Fu¨r die Messung der Phase bei konstanter Meßfrequenz f0 wird diese vorzugsweise im
Bereich maximaler Amplitude bestimmt.
















































Abbildung 5.4: Links: Amplitudenspektrum eines induktiv gekoppelten Oberfla¨chenwellen-
Bauteils. Elektrisches U¨bersprechen und Reflexionen fu¨hren zu den zahlreichen Maxima und Mi-
nima. Rechts: Transformation des Amplitudenspektrums in den Zeitbereich. Es ist deutlich das
elektrische U¨bersprechen bei t ≈ 0 zu erkennen, sowie die sto¨renden Volumenwellen (mit Pfeilen
gekennzeichnet). Durch Setzen eines Zeitfensters und Ru¨cktransformation in den Frequenzbereich
werden diese sto¨renden Anteile unterdru¨ckt.
Diese Messungen haben den entscheidenden Vorteil, daß neben der Phase auch die Da¨mp-
fung der akustischen Welle ermittelt werden kann. Zu beachten ist, daß bei dem hier
verwendeten Netzwerkanalysator HP8752C die Phase in Grad und negiert (Φ = −ωτ)








Λ beschreibt dabei die La¨nge der Laufstrecke in Einheiten der Wellenla¨nge mit l = Λλ. Die
Da¨mpfungsa¨nderung ∆D kann dann in die entsprechende normierte Da¨mpfungskonstante
∆α/k0 umgerechnet werden. Aus
∆D = −20 log [exp(−αΛλ)] (5.13)
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Abbildung 5.5: Links: Nach Ru¨cktransformation in den Frequenzbereich bei gesetztem Zeit-
fenster erha¨lt man das typische Frequenzspektrum mit maximaler Amplitude bei der Meßfrequenz














5.3 Herstellung der Oberfla¨chenwellen-Bauteile
Die Herstellung der OFW-Sensoren kann mit der industriellen Chip-Fertigung verglichen
werden. Zuna¨chst wird eine Konstruktionszeichnung erstellt, die fu¨r die Herstellung der Be-
lichtungsmaske notwendig ist. In dieser Arbeit kamen zum einen Farbzentrengla¨ser-Masken
und zum anderen Chrom-Masken zum Einsatz. Die Erzeugung der Strukturen bei Farb-
zentrengla¨sern erfolgt u¨ber eine punktuelle Erhitzung der du¨nnen oberfla¨chennahen Farb-
zentrenschicht mittels eines Laserstrahls. Dadurch werden die Elektronen der Farbzentren
angeregt und die zuvor lichtundurchla¨ssige Schicht wird transparent. Bei Chrom-Masken
erfolgt die Strukturierung mittels einer zusa¨tzlich aufgebrachten Photoresistschicht. Nach
der Belichtung des Photoresistes bei der Entwicklung der Maske, lo¨sen sich dann die be-
lichteten Stellen in der Entwicklerflu¨ssigkeit. Somit ist eine A¨tzung der Chromschicht an
den freigelegten Stellen mo¨glich. Die hohe Gu¨te und die einfache Herstellung ist ein Grund
dafu¨r, daß diese Maskenart schon seit langem in der Chip-Fertigung eingesetzt wird und
somit als Standard anzusehen ist. Die einzelnen Arbeitsschritte zur Erzeugung der OFW-
Sensoren sind in Abbildung 5.6 dargestellt.
Reinigung der LiTaO3-Wafer
Als erster Arbeitsschritt erfolgt zuna¨chst eine gru¨ndliche mechanische Reinigung der
LiTaO3-Wafer. Die Wafer werden anschließend in einem Ultraschallbad von Staubparti-
keln befreit. Um Partikel im Mikrometerbereich entfernen zu ko¨nnen ist es von Vorteil,
mit hochfrequenten Ultraschall zu arbeiten. Erst bei einer Frequenz um 900 kHz kann
sichergestellt werden, daß die Mikropartikel in Schwingungen gelangen und somit genug
Energie erhalten haben, um sich von der Waferoberfla¨che zu lo¨sen. Sind auf dem Wafer










Abbildung 5.6: Illustration der fu¨r die Herstellung der OFW-Bauteile notwendigen einzelnen
Prozeßschritte.
noch Spuren von fru¨heren Beschichtungsversuchen vorhanden so ist, um diese zu entfernen,
eine Lagerung der Wafer in einer verdu¨nnten HCL-Lo¨sung notwendig.
Aufbringen des Haftvermittlers
Nach der Reinigung der Wafer werden diese 15 min in Hexamethyldisilazan (HMDS) in
Dampfphase gelagert. Dieser Haftvermittler besitzt die Eigenschaft, hydrophile in hydro-
phobe Oberfla¨chen umzuwandeln. Um diesen Vorgang zu aktivieren ist eine Prozeßtempe-
ratur von 80◦C gu¨nstig.
Belackung mit Photoresist
Die Belackung erfolgt meist mit einer Schleuder, bei der der Wafer auf einem Drehteller
mittig durch Vakuum fixiert wird. Durch Zentrifugieren wird der Lack auf der Oberfla¨che
verteilt. Die ho¨chste Umdrehungszahl betra¨gt dabei 3500 rpm und wurde 25 s lang ge-
halten. Mit dieser Umdrehungszahl wird eine Schichtdicke des Photoresists von 550 nm
erzielt. Bei den Lacken unterscheidet man Positiv- und Negativsysteme. Bei Positivlacken
erho¨ht sich die Lo¨slichkeit der belichteten Bereiche im Resist durch photochemische Pro-
zesse. Umgekehrt verringert sich die Lo¨slichkeit der belichteten Bereiche bei Verwendung
von Negativlack. Heute arbeitet man jedoch fast ausschließlich mit Positivlacken, da diese
weniger toxisch sind.
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Der Prebake
Beim Prebake wird der Wafer auf einer Hotplate erhitzt, wodurch das im Resist erhaltene
Lo¨sungsmittel ausgetrieben wird. Bei manchen Resists ist es no¨tig, den Prebake als Rampe
zu fahren, da sonst, bedingt durch das schnelle Entgasen des Lo¨sungsmittels, sich Risse
und Blasen bilden ko¨nnen. Aufgrund der hier verwendeten LiTaO3-Substrate ist es ohnehin
erforderlich eine Temperaturrampe zu fahren, da der Wafer sonst zerbrechen wu¨rde. Die
typische Endtemperatur betra¨gt hierbei 80◦C.
Die Belichtung
Nach dem Prebake ist der Resist ausgeha¨rtet und bereit fu¨r die Belichtung. Bei der hier
verwendeten Kontaktbelichtung liegt die Maske direkt auf dem mit Photoresist beschich-
teten Substrat auf. Dabei wird der Wafer mit einem vorgegebenen Druck auf die Maske
gepreßt. Die Belichtungszeit betrug dabei 4 s bei einer Wellenla¨nge von λ = 356 nm.
Die Entwicklung
Entwickler sind meist alkalische Lo¨sungen. Sie basieren entweder auf Natriumhydroxid (an-
organischer Entwickler) oder auf TetraMethylAmmoniumHydroxid TMAH (organischer
Entwickler). Zur Entwicklung des Photoresists wurde der Entwickler 356-B von Ho¨chst
in einer verdu¨nnten Konzentration von 1:6 (Entw./H2O) verwendet. Die Entwicklungszeit
betra¨gt dabei 1 min. Anschließend werden die Wafer abgespu¨lt und 15 min in Reinstwasser
gelagert um sicherzustellen, daß alle Lack- und Entwicklerreste entfernt sind.
Die Metallisierung
Eine weitere Erhitzung nach dem Entwickeln (Postbake) wie es in der Halbleiterindustrie
sonst u¨blich ist, ist hier nicht no¨tig, da der Wafer gleich im Anschluß an die Entwicklung
mit einer 200 nm dicken Aluminiumschicht bedampft wird.
Der Lift-Off-Prozeß
Nach dem Bedampfen der Wafer mit der Aluminiumschicht werden diese im Lo¨sungs-
mittel DMF gelagert. Dadurch wird erreicht, daß sich die unbelichteten Stellen mit dem
daru¨ber befindlichen Aluminium ablo¨sen. Zuru¨ck bleiben die gewu¨nschten Schallwandler-
Strukturen fu¨r die Erzeugung der Oberfla¨chenwelle. Diese Vorgehensweise wird als Lift-
Off-Prozeß bezeichnet.
Vereinzeln
Die so strukturierten Bauelemente werden nun mit einem Schutzlack u¨berzogen und mit
Hilfe einer Wafersa¨ge vereinzelt.
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5.4 Die wellenfu¨hrenden Schichten
Die Funktionsweise des hier beschriebenen Sensors beruht auf der Erniedrigung der Schall-
geschwindigkeit an der Bauteiloberfla¨che, da so die von den Schallwandlern erzeugte akus-
tische Welle vorzugsweise an der Bauteiloberfla¨che gefu¨hrt wird. Bei dem hier entwickelten
Sensor wird dies durch eine zusa¨tzlich aufgebrachte wellenfu¨hrende Schicht gewa¨hrleistet.
Es sind folgende Anforderungen an die wellenfu¨hrenden Schicht zu stellen:
• Um die akustische Welle an der Oberfla¨che zu binden muß die Schallgeschwindigkeit
kleiner als die des Substrates sein.
• Es muß prozeßtechnisch mo¨glich sein, Schichtdicken im Bereich von µm erzielen zu
ko¨nnen.
• Zum Schutz der IDT-Strukturen ist eine hohe chemische Resistenz gegenu¨ber den
verwendeten Meßflu¨ssigkeiten erforderlich.
• Eine Immobilisierungsmo¨glichkeit der biologischen Komponenten fu¨r die Sensorikan-
wendung muß gewa¨hrleistet sein.
• Aus Kostengru¨nden sollte die wellenfu¨hrende Schicht einfach zu prozessieren sein.
Im Folgenden werden die, im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Schicht-Materialien na¨her
beschrieben.
5.4.1 Wellenfu¨hrende Schicht aus SiO2-Material
Als erstes Material wurde amorphes SiO2 untersucht, das mit der Methode des HF Ma-
gnetron Sputterns auf die Substratoberfla¨che aufgetragen wird. Die fu¨r den Sputterprozeß
erforderlichen Prozeßparameter sind in Tabelle 5.1 fu¨r die verwendete Sputteranlage vom
Typ Alcatel SCM601 zusammengefaßt.
Ein Nachteil dieser Methode ist es jedoch, daß die 1 µm dicke SiO2-Schicht nicht vollsta¨ndig
geschlossen ist, sie weist noch feinste Lo¨cher auf, sogenannte Pinholes. Auch mehrmaliges
Sputtern erbrachte keine signifikante Verbesserung der Schichteigenschaften. Damit ist die
chemische Resistenz zum Schutz der empfindlichen Aluminium-Schallwandler nicht mehr
vollsta¨ndig gegeben. Auch das Verha¨ltnis der Schallgeschwindigkeiten von Substrat und
der wellenfu¨hrenden Schicht ist ein wichtiges Optimierungskriterium. Unter Voraussetzung
geringer Da¨mpfung der akustischen Welle ist eine mo¨glichst geringe Schallgeschwindigkeit
der wellenfu¨hrenden Schicht wu¨nschenswert. Da so die akustische Welle sta¨rker an der
Oberfla¨che lokalisiert ist, steigert dies die Sensitivita¨t des Sensors. Weitere wichtige Kri-
terien sind die akustische Da¨mpfung der Oberfla¨chenwelle und die Schersteifigkeit des
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Etching 3 min bei 500 W
Aufwachsrate 200 nm/h
Tabelle 5.1: Prozeßparameter fu¨r die SiO2-Beschichtung.
verwendeten Materials. Im Hinblick auf diese Kriterien wurde in dieser Arbeit ein neues
Material fu¨r die OFW-Sensorik erforscht, welches die oben genannten Kriterien vollsta¨ndig
erfu¨llt, das sogenannte Spin-On-Glas.
5.4.2 Die wellenfu¨hrende Schicht aus Spin-On-Glas (SOG)
Das urspru¨ngliche Einsatzgebiet von SOG findet sich in der Halbleiterindustrie dort wird
es vor allem in der Low-Cost-Produktion von IC’s als Dielektrikum und als Planarisie-
rungsschicht eingesetzt. SOG sind Polymere, welche in flu¨ssiger Form vorliegen und durch
Aufschleudern wie Photoresist prozessiert werden ko¨nnen. Durch einem Ausha¨rteprozeß
wird die SOG-Schicht dann auf der Bauteiloberfla¨che gefestigt. SOG lassen sich in einen
anorganischen und in einen organischen Grundtyp unterscheiden.
Abbildung 5.7: Technische Daten des entwickelten OFW-Bauteil mit SOG-Schicht.
Die anorganischen SOG sind silikat-basiert und bestehen u¨berwiegend aus einem SiO4
Netzwerk. Sie zeichnen sich dementsprechend durch eine hohe Steifigkeit und thermische
Stabilita¨t aus. Ein wesentlicher Nachteil dieser SOG-Art ist es, daß sie beim Ausha¨rtepro-
zeß stark schrumpfen. Da die Dicke der wellenfu¨hrenden Schicht im µm-Bereich liegen soll,
ist es trotz der Einlagerung von z.B. Phosphor mo¨glich, daß aufgrund innerer Spannungen,
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Risse entstehen. Anorganische SOG werden deshalb nur fu¨r Schichtdicken im nm-Bereich
eingesetzt.
Die organischen SOG geho¨ren zu den Siloxanpolymeren. Sie enthalten organische Gruppen,
die im SiO4 Netzwerk den Sauerstoff ersetzen, oder an ihn gebunden sind. Die organischen
Komponenten liegen als Radikal vor, so daß die Netzwerkstruktur aufgebrochen wird, da-
durch weist das Material polymerartiges Verhalten auf. In dieser Arbeit wird ein SOG
verwendet das als organisches Radikal eine CH3-Gruppe besitzt.
Abbildung 5.8: Struktur des organischen SOG-
Materials, das fu¨r die wellenfu¨hrende Schicht
verwendet wird. Es besitzt CH3-Gruppen, die lo-
kale Spannungen beim Ausha¨rteprozeß vermei-
den.
Generell gilt, daß organische SOG beim Ausha¨rteprozeß weniger schrumpfen (typ. 4 %)
und somit zu einer geringeren Rißbildung neigen. Durch die zusa¨tzlich eingebrachten CH3-
Gruppen sind so Schichtdicken bis zu 2 µmmo¨glich. Damit ist der Einsatz als wellenfu¨hren-
de Schicht, in Bezug auf die Schichtdicke und Verarbeitung mo¨glich. Fu¨r die Sensorikan-
wendung erwies sich eine Schichtdicke von d = 950 nm als optimal. Die Fa¨higkeit der
Wasseraufnahme ist allerdings etwas gro¨ßer als bei anorganischen SOG-Arten.
Material vl [m/s] ρ [g/cm
3] TG[
◦C] εr (1 MHz) κ [ppm/K]
Accuglass T-512 B 1780 ≈ 1.8 > 400 3.2 5
Tabelle 5.2: Physikalische Eigenschaften von SOG-Material. [1] [12]
Einer der wichtigsten Punkte fu¨r die Eignung eines Materials ist die erforderliche chemi-
sche Resistenz gegenu¨ber den verwendeten aggressiven Flu¨ssigkeiten. Nach einem speziel-
len Ausha¨rteprozeß ist der Schutz der Al-Schallwandler gegenu¨ber salzhaltigen Lo¨sungen
gewa¨hrleistet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein OFW-Bauteil 6 Wochen in einer salz-
haltigen Lo¨sung gelagert. Ein Funktionstest nach dieser Zeitspanne ergab, daß die Schall-
wandler vollsta¨ndig geschu¨tzt und in ihrer Funktionsweise nicht beeintra¨chtigt wurden.
Dies stellt einen wesentlichen Fortschritt gegenu¨ber den gesputterten SiO2-Schichten dar.
In Tabelle 5.2 sind die physikalischen Gro¨ßen von SOG zusammengefaßt. Die Wasserauf-
nahme der SOG-Schicht wurde durch einen speziellen Ausheizprozeß minimiert. Dabei
liegt die Endtemperatur mit 500 ◦C deutlich u¨ber der vom Hersteller empfohlenen mit
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425 ◦C. Durch diese Temperaturerho¨hung wird erreicht, daß die CH3-Gruppen zur Ober-
fla¨che hin diffundieren, diese wird dadurch hydrophober und ein Eindringen von Wasser
wird damit erschwert. Die einzelnen Prozeßparameter sind in Tabelle 5.3 zusammengefaßt.
Prozeßschritt Medium Gera¨t Parameter Dauer Bemerkungen
Reinigung Aceton p.a - - 5 min in Aceton
lagern
SOG Accuglas Convac Rampe 3 5 s zweimal
aufbringen 512-B Lackschleuder 250 rpm wiederholen
Schichtdicke Rampe 6 13 s und einmal
950 nm 3000 rpm ohne SOG
Prebake - Hotplate 80/150/ je 2 min langsam
250 ◦C erwa¨rmen
Hardcure N2, Gero Hoch- Rampe → 300 ◦C 5 ◦C/min spezieller
100 l/h temperatur- Rampe → 500 ◦C 2.5 ◦C/min Ausha¨rte-
ofen Halten 1 h prozeß
Rampe → RT 5 ◦C/min
Tabelle 5.3: Prozeß fu¨r die SOG-Schicht.
5.5 Die Gold-Immobilisierungsschicht
Nach dem SOG-Prozeß ist noch eine Chrom-Gold-Schicht fu¨r die chemische Immobilisie-
rung der Antiko¨rper no¨tig, diese wird in Kapitel 7.1 na¨her beschrieben. Die Chrom-Gold-
Schicht dient auch zur Abschirmung der Leitfa¨higkeitseinflu¨sse, die sich auf die akustische
Wellenausbreitung auswirken ko¨nnen. Die einzelnen notwendigen Prozeßparameter sind in
Tabelle 5.4 zusammengefaßt. Im Sputterprozeß werden die Bauteile mit einer Maske ab-
gedeckt, da nur die sensitive Laufstrecke mit einer 10/20 nm dicken Chrom/Gold-Schicht
belegt wird. In Abbildung 5.7 ist das so hergestellte OFW-Bauteil abgebildet.
5.6 Experimenteller Meßaufbau
In Abbildung 5.9 ist der Meßaufbau und die verwendeten Meßgera¨te dargestellt. Die Meß-
zelle beinhaltet die Platine mit den Koppelspulen und die Schaltung fu¨r die Impedanzan-
passung. Die ganze Meßzelle wird mit Hilfe eines Peltierelementes temperiert. Im Boden
der Meßzelle ist ein PT100 Temperaturfu¨hler integriert, der die Temperatur der Meß-
zelle fu¨r die externe Regelelektronik, (Eurotherm 2416, Eurotherm GmbH Limburg) zur
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Parameter Chrom Gold
Target Cr Au
Sputterleistung 75 W 200 W
Sputterposition Ku¨hlposition (RT) Ku¨hlposition (RT)
Target-Substrat-Abstand 5 cm 5 cm
Gashaushalt Ar Ar
Gegenfeld nein nein
Etching 3 min bei 500 W -
Aufwachsrate 100 nm/h 280 nm/h
Tabelle 5.4: Prozeßparameter fu¨r die Chrom-Gold-Schicht.
Steuerung des Peltierelementes ermittelt. Die Meßzellentemperatur wird auf 20◦C gere-
gelt. Die am Deckel der Meßzelle angebrachte Naßzelle begrenzt das Raumvolumen, so
wird ein Verdunsten der Meßflu¨ssigkeit (Tropfen mit 16 µl) verhindert. Um Temperatur-
schwankungen mo¨glichst niedrig zu halten ist der Aufbau mit einer Isolierschicht umgeben.
Die zu untersuchenden Flu¨ssigkeiten werden ebenfalls der Temperatur der Meßzelle ange-
glichen. Die relativen Pasena¨nderung, sowie die Da¨mpfung der Oberfla¨chenwelle werden
durch den Netzwerkanalysator HP 8752 C gemessen. Die Temperatur der Naßzelle wird
durch einen integrierten PT100-Dunnfilmthermometer ermittelt, der an ein Keithley 19 5A
Digitalmultimeter angeschlossen ist. Fu¨r die Steuerung der Meßgera¨te wurde in LabView
eine Software entwickelt, die es ermo¨glicht, sa¨mtliche Parameter online am Rechner zu
verfolgen.
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Abbildung 5.9: Illustration des Meßaufbaues: Die Meßzelle mit dem OFW-Bauteil wird mit
Hilfe einer externen Regelung auf konstanter Temperatur gehalten. Durch die Naßzelle wird das
Raumvolumen begrenzt, so daß ein Verdunsten der Meßflu¨ssigkeiten vermieden wird. Die Meß-
datenerfassung erfolgt mit einem Netzwerkanalysator.
6. Biologische Grundlagen
Da wir von einer Vielzahl von krank-machenden Stoffen, sogenannten Pathogenen umge-
ben sind, wird es immer wichtiger, die Auswirkungen dieser Stoffe auf den menschlichen
Organismus zu bestimmen und nachzuweisen. Eine Vorgehensweise zur Bestimmung der je-
weiligen Art der Erkrankung besteht darin, daß ko¨rperfremde Erreger direkt oder indirekt
in Serum oder Blut nachgewiesen werden. Fu¨r diesen Einsatz wurde der hier entwickelte
Sensor konzipiert.
6.1 Aufbau und Struktur des Immunoglobulinmoleku¨l
Unser Immunsystem bildet ein effektives Abwehrsystem gegenu¨ber Fremdstoffen, es er-
kennt diese und produziert zu ihrer Abwehr spezifische Immunoglobuline (Ig), die auch als
Antiko¨rper (Ak) bezeichnet werden. Moleku¨le, gegen welche Antiko¨rper gebildet werden,
heißen Antigene (Ag). Die Antiko¨rper verbinden sich an ihrem eine Ende mit dem Anti-
gen und am anderen Ende docken sie an eine bestimmte Ko¨rperzelle an, die die Antigene
unscha¨dlich macht.
Die Grundstruktur des Antiko¨rpermoleku¨ls wurde durch Ro¨ntgenstrukturanalyse bestimmt
und ist Y-Fo¨rmig. Sie setzt sich jeweils aus einer Einheit von zwei identischen leichten
Polypeptidketten und zwei identischen schweren Polypeptidketten zusammen, die unter-
einander durch Disulfidbru¨cken verbunden sind (Abbildung 6.1 links). Die Grundstruktur
der Antiko¨rper la¨ßt sich in zwei Teilbereiche unterteilen, zum einen in den konstanten
(Fc)-Bereich und zum anderen in den variablen (Fab)-Bereich. Die genaue Stelle an der
der Antiko¨rper mit dem (Fab)-Bereich an das Antigen ankoppelt, wird als Antigendetermi-
nante oder Epitop bezeichnet. Das Immunsystem erzeugt eine riesige Anzahl verschiedener
Rezeptorproteine, deren variable Struktur es ihnen ermo¨glicht, alle mo¨glichen Pathogene
als fremd zu erkennen und zu binden, man scha¨tzt etwa 18 Milliarden. Die Grundstruktur
des Antiko¨rpers besitzt zwei Bindungstellen, es ko¨nnen so zwei identische Epitope gleich-
zeitig gebunden werden. Wenn die Epitope, welche gebunden sind, auf mehreren Antige-
nen liegen, dann werden diese kreuzvernetzt. Voraussetzung hierfu¨r ist, daß die Epitope
genu¨gend nahe beisammenliegen, so daß die Flexibilita¨t der Hinge- oder Scharnierregion
des Antiko¨rpers dafu¨r ausreicht. Es entsteht ein Netzwerk, das in einer Lo¨sung bei einer
bestimmten Konzentration sichtbar ausfa¨llt. Diese Pra¨zipitation ist die Basis vieler qua-
litativer und quantitativer immunologischer Meßmethoden wie z.B. die Bestimmung der
Antiko¨rperkonzentration nach der Heidelberger’schen Titrationsmethode.
Es gibt fu¨nf verschiedene Arten von Immunoglobulinen, die sich nach ihrem Wirkungsort
und nach ihrer Funktion unterteilen lassen.
• IgG befindet sich u¨berwiegend im Blut, es ist besonders wirksam bei bakteriellen
Infektionen.
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Abbildung 6.1: Rechts: Prinzipdarstellung des Aufbaues eines Antiko¨permoleku¨ls am Beispiel
von IgG. Der Antiko¨rper besitzt jeweils zwei identische leichte- und schwere Polypeptidketten.
Diese sind u¨ber Disulfid-Bru¨cken miteinander verbunden. Der Fc-Bereich ist konstant, die beiden
Fab-Bereiche sind variabel und ko¨nnen spezifisch Antigene binden. Links: Im Vergleich eine
realistischere Darstellung nach [8].
• IgM ist besonders bei Infektionen wirksam und wird beim Eindringen eines Fremdko¨rpers
zeitlich als erstes aktiv.
• IgA befindet sich im Blut aber auch Speichel, Magen- und Darmsaft. IgA dient zur
Abwehr von Fremdko¨rpern an den Eintrittspforten des Ko¨rpers.
• IgE ist bei Parasitenbefall wirksam und spielt bei allergischen Reaktionen (Hista-
minfreisetzung) eine zentrale Rolle.
• IgD Die genaue Funktion dieses Antiko¨rpers ist noch nicht gekla¨rt.
Jede Klasse der Antiko¨rper besitzt einen charakteristischen Typ der schweren Kette mit
einem Molekulargewicht von 55-77 kDa. Die kleinere, leichte Kette hat ein Molekulare-
wicht von 25 kDa und ist bei allen Klassen von Immunoglobulinen gleich. Man unter-
teilt, bei Variation in der Struktur der schweren Kette innerhalb einer Klasse, diese in
Immunoglobulin-Subklassen. Bei menschlichem IgG sind vier Subklassen bekannt und bei
IgA sind es zwei. Bei anderen Klassen wurden noch keine Subklassen eindeutig identifiziert.
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Die einzelnen Konzentrationen der Antiko¨rper im Blut und Serum sind in Tabelle 6.1 auf-
gefu¨hrt. Es fa¨llt die sehr hohe Konzentration von IgG und die sehr nidrige Konzentration
von IgE auf.
Immunoglobulin IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgM IgA1 IgA2 sigA IgD IgE
Schwere Kette γ1 γ2 γ3 γ4 µ α1 α2 α1 α2 δ ε
Mittlere
Serumkonzentration [g/l] 9 3 1 0.5 1.5 3 0.5 0.05 0.03 5.10−5
Mol.Gewicht x 103 146 146 170 146 970 160 160 385 184 188
Tabelle 6.1: Konzentrationen der Antiko¨rper im Blut.
Die Antiko¨rper-Synthese findet u.a. in den sogenannten B-Lymphocyten statt, die zu-
sammen mit den T-Zellen ein wesentlicher Bestandteil der Immunabwehr darstellen. Die
B-Zellen pra¨sentieren auf ihrer Oberfla¨che IgD oder momomeres IgM. Koppelt nun ein
Antigen an die Antiko¨rper spezifisch an, so wird die Zelle aktiviert und meist zuerst IgM
sezenieren (absondern), welches die gleiche spezifische Fab-Region besitzt, wie die auf der
Oberfla¨che pra¨sentierten Antiko¨rper. Die aktivierte B-Zelle vermehrt sich und ein Teil der
B-Zellen wandelt sich in Plasmazellen um. Diese produzieren Antiko¨rper, die immer die
gleiche Fab-Region aufweisen. Die gebundenen Fremdko¨rper werden dann von Freßzellen
aufgenommen. Somit ist eine effektive Beka¨mpfung der Fremdko¨rper gewa¨hrleistet.
6.2 Gewinnung von Antiko¨rpern
Die fu¨r diese Arbeit notwendigen Antiko¨rper werden dadurch gewonnen, daß man einem
Wirtstier (z.B. Kaninchen) ein bestimmtes Antigen (z.B. aus der Ziege) mehrmals u¨ber
einen la¨ngeren Zeitraum injiziert. Das Wirtstier entwickelt gegen dieses Antigen spezifi-
sche Antiko¨rper (′′Kaninchen gegen Ziege′′), diese werden dann aus dem Serum entnom-
men und isoliert. Die so gewonnenen Antiko¨rper sind polyklonal das bedeutet, daß sie an
unterschiedliche Epitope (Bindungsstellen) an demselben Antigen binden ko¨nnen. Hinge-
gen ko¨nnen monoklonale Antiko¨rper nur an ein Epitop des Antigen ankoppeln. Sie sind
aber nicht so ohne weiteres herstellbar, da diese nach Ko¨hler und Milstein [18] nur durch
Verschmelzung von Zellen (B-Lymphocyten mit Plasmopytoma-Zellen) erzeugt werden
ko¨nnen. Dabei u¨bernimmt die fusionierte Zelle die Eigenschaft der Krebszelle, unbegrenzt
zu wuchern und der B-Zelle Antiko¨rper zu produzieren. In dieser Arbeit werden aus Kos-
tengru¨nden polyklonale Antiko¨rper verwendet. In der Klinik gewannen monoklonale An-
tiko¨rper vor allem durch ihren Einsatz in der Diagnostik und Therapie von Tumoren an







Abbildung 6.2: Vereinfachte Darstellung der Antiko¨rper-Synthese: Die B-Zelle pra¨sentiert auf
ihrer Oberfla¨che Antiko¨rper (IgD,monomeres IgM), bei Ankopplung eines Antigens wird die Zelle
aktiviert und beginnt sich zu vermehren. Ein Teil der B-Zellen wandelt sich in Plasmazellen um,
die dann Antiko¨rper produzieren, die die gleiche Fab-Region aufweisen wie die zuvor auf der
Oberfla¨che pra¨sentierten Antiko¨rper. Die so erzeugten Antiko¨rper binden die Fremdko¨rper und
werden von Freßzellen aufgenommen.
Bedeutung [31]. Es wird vor allem daran geforscht, diese in der Krebs-Therapie einzuset-
zen. Desweiteren werden Versuche unternommen, spezifische Antiko¨rper auch gegen die
HIV-Erkrankung einzusetzen um dadurch einen Impfstoff zu erhalten [7].
6.3 Antigen-Antiko¨rper Reaktion
Die Antigen-Antiko¨rper-Bindung ist im hohen Grade spezifisch, da sie auf dem Schlu¨ssel-
Schloßprinzip basiert. Dies bedeutet, daß Atomgruppen einander genau an den entspre-
chenden Stellen des Antigens und des Antiko¨rpers gegenu¨berstehen mu¨ssen. Oder mit
anderen Worten gesagt, die Form des Bindungsortes auf dem Antiko¨rper muss genau zum
Antigen passen. Ist dies nicht der Fall, treten sterische Abstoßungskra¨fte auf und es kann
keine Bindung stattfinden. Die dabei auftretenden Bindungskra¨ften basieren auf:
• Wasserstoffbru¨ckenbindung
• Elektrostatische Kra¨fte
• Van der Waals-Kra¨fte
Da die Bindungen reversibel sein mu¨ssen, ko¨nnen diese nicht kovalent sein. Einzeln sind
die oben genannten Bindungsarten relativ schwach. In der Summe der sehr großen Anzahl
an Bindungsstellen zwischen Epitop und Paratop sind sie trotzdem sehr stark.
7. Die Immobilisierungs-Chemie
Im vorangegangenen Kapitel wurde der Aufbau der Antiko¨rper und ihre Bindungsweise be-
schrieben. Aufgrund dieser Eigenschaften sind Antiko¨rper fu¨r die Biosensorik hervorragend
geeignet. Zur Charakterisierung des hier entwickelten Sensors werden zwei unterschiedliche
Antiko¨rper benutzt, die spezifisch miteinander binden.
Zum Nachweis von Antigenen oder spezifischen Antiko¨rpern in Serum oder Blut ist es in
der OFW-Sensorik notwendig, einen Reaktionspartner fest auf der Oberfla¨che des Sen-
sors zu fixieren. Von zentraler Bedeutung ist es dabei, eine Immobilisierungs-Methode zu
finden, die folgenden Anforderungen genu¨gt:
• Eine mo¨glichst hohe Packungsdichte und Belegung der immobilisierten Antiko¨rper.
• Chemisch stabil bei Flu¨ssigkeitsbelegung (Pufferlo¨sung, Serum, Blut).
• Es ist besonders wichtig, daß eine Ankopplung oder Anlagerung von unspezifischen
Bestandteilen wie z.B. Zellen, unspezifische Antiko¨rper, wie sie im Blut oder Serum
enthalten sind, verhindert wird.
• Einfach in der Herstellung.
In den vergangenen Jahren sind viele Anstrengungen unternommen worden, um eine ge-
eignete Oberfla¨chenmodifikation zu finden, die die oben aufgefu¨hrten Forderungen erfu¨llt.
Eine ausfu¨hrliche Abhandlung dieser Methoden wird im Buch von G. Hermanson [17]
beschrieben. Eine chemische Oberfla¨chenmodifikation die eine geringe unspezifische An-
kopplung aufweist wurde durch J. Piehler [35] beschrieben. Hierbei wurde das Polysacharid
























Abbildung 7.1: Struktur des Polysacharids Dextran, das in einem speziellen Verfahren nach
Piehler [35] in Aminodextran umgewandelt wird.
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Mit Amino-Dextran sind 3D-Strukturen mo¨glich, so daß eine ho¨here Beladungsmenge er-
zielt werden kann. Allerdings ist das Ausgangsmaterial sehr teuer und die Umwandlung
in Aminodextran sehr aufwendig.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden sehr viele Ankopplungsmethoden auf ihre Eignung un-
tersucht, allerdings soll hier, der U¨bersicht wegen, nur auf die Methoden na¨her eingegangen
werden, die die oben aufgefu¨hrten Anforderungen am besten erfu¨llen.
7.1 Die Ankopplungsmethode mit Polyvinylamin (PVAm)
Polyvinylamin findet seine industrielle Anwendung in der Papierveredelung, dort wird es
eingesetzt um die Reißfestigkeit von Papier zu erho¨hen [20]. Im großtechnischen Maß-
stab wird es in Ludwigshafen von der Firma BASF AG hergestellt und ist somit leicht
verfu¨gbar. Ausgangssubstanz fu¨r die Herstellung von PVAm ist Vinylformamid (VFA),
dieses wird polymerisiert und anschließend hydrolysiert. Durch Variation des Hydroly-
segrades der Formamidgruppen mittels HCl oder NaOH ist es mo¨glich, die kationische
Ladungsdichte des resultierenden PVAm’s zu variieren. Es ist also mo¨glich, PVAm her-
zustellen, das bei konstanter Kettenla¨nge eine unterschiedliche Anzahl reaktiver Gruppen
(NH2) besitzt. Um eine mo¨glichst hohe Packungsdichte der immobilisierten Antiko¨rper zu
erreichen, werden in dieser Arbeit PVAm’s eingesetzt, die vollsta¨ndig hydrolysiert sind.
Die prima¨ren Aminogruppen werden ebenso zur Quervernetzung des Polymers und somit
zu dessen Fixierung auf der Oberfla¨che des Sensors eingesetzt. In Abbildung 7.2 sind die










































Abbildung 7.2: Synthese von PVAm ausgehend von VFA.
PVAm liegt aufgrund seiner prima¨ren Amine an der Seitengruppe in sauren Medien pro-
toniert vor und ist deshalb zu den kationischen Polyelektrolyten zu za¨hlen. Es zeigt ein
ausgezeichnetes Adha¨sionsverhalten zu Glas [36] und Metalloberfla¨chen, aber auch zu ne-
gativ geladenen Zellulose-Oberfla¨chen [42][43]. Die physiologische Unbedenklichkeit und
Biokompatibilita¨t von PVAm ist ausschlaggebend fu¨r dessen Anwendung als Tra¨germate-
rial fu¨r Antiko¨rper oder andere biologisch aktive Komponenten.
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Polymer PVAm-Anteil Natriumformiat Natriumbisulfit Phosphat
[%] [%] [%] [%]
Lupamin 5095 SF 26 < 1 0.3 0.1
Luredur VS 12 10 0.3 0.1
Catiofast VFH 12 10 0.3 0.1
Polymin PR 8182 5 1 0.3 0.05
Tabelle 7.1: Inhaltstoffe der verwendeten PVAm-Sorten. Die Proben ko¨nnen auch Bisulfit-
Addukte vom Acetaldehyd enthalten.
In Tabelle 7.1 sind die Inhaltsstoffe der in dieser Arbeit verwendeten PVAm-Sorten auf-
gefu¨hrt.
Nach mehreren Versuchen ist festzustellen, daß fu¨r die Ankopplung der Antiko¨rper auf
der Bauteiloberfla¨che Lupamin 5095 SF am besten geeignet ist. Es weist den geringsten
Anteil an Natriumformiat (NaCOOH) auf. Da die Konformation der Polyelektrolyte von
der Ionensta¨rke der Lo¨sung stark abha¨ngig ist, liegt es in gestreckter Form vor.
Eine zu hohe Salzkonzentration in der Lo¨sung kann dazu fu¨hren, daß eine Anlagerung des
Polymers an der Bauteiloberfla¨che nicht stattfindet oder daß sich die bereits angelagerten
Moleku¨le wieder ablo¨sen. [49]. In Abbildung 7.3 ist die Abha¨ngigkeit der Konformati-
onsa¨nderungen bei schwachen Polyelektrolyten von dem PH-Wert der Lo¨sung, sowie bei
starken Polyelektrolyten von der Fremdsalzkonzentration, dargestellt. Die hier verwende-








Abbildung 7.3: Konformationena¨nderungen eines schwachen, kationischen Polyelektrolytmo-
leku¨ls bei A¨nderung des pH-Wertes. Und bei starken Polyelektrolyten, mit zunehmender Fremd-
salzkonzentration in der Lo¨sung [49].




























Abbildung 7.4: Chemische Immobilisierungs-Methode der Antiko¨rper auf der Sensoroberfla¨che
unter Verwendung von Polyvinylamin (PVAm).
In Abbildung 7.4 ist der chemische Prozeßablauf fu¨r die Immobilisierung der Antiko¨rper auf
der sensitiven Gold-Laufstrecke (siehe Abbildung 5.7, Kapitel 5.3) des Sensors dargestellt.
Im ersten Schritt wird Mercaptoethanol an die Gold-Oberfla¨che angekoppelt. Hierbei wird
die starke Affinita¨t der SH-Gruppen zu Gold ausgenutzt. Unter Abspaltung von Methanol
und Dimethylether wird die Oberfla¨che silanisiert. Als na¨chstes erfolgt die Ankopplung
des Polymers, dabei wird das starke Adha¨sionsverhalten von PVAm zu negativ gelade-
nen Oberfla¨chen ausgenutzt. Die Aktivierung der NH2-Gruppen mit Glutaraldehyd bei
gleichzeitiger Vernetzung des PVAm’s ermo¨glicht es, einerseits die Antiko¨rper zu binden
und andererseits das PVAm fest auf der Oberfla¨che zu fixieren. Die reaktive Gruppe des
Glutaraldehyds koppelt dabei an die NH2-Gruppe des Antiko¨rpers.
In Tabelle 7.2 sind die einzelnen notwendigen Prozeßparameter fu¨r diesen Immobilisierungs-
Prozeß aufgefu¨hrt.
PVAm als Immobilisierungs-Polymer besitzt den Vorteil, daß es aufgrund seiner vielen re-
aktiven NH2-Gruppen vielseitig eingesetzt werden kann. So ist es mo¨glich, PVAm mit den
herko¨mmlichen Immobilisierungs-Methoden zu kombinieren und diese so zu verbessern.
Die oben vorgestellte Immobilisierungs-Methode bindet den Antiko¨rper unspezifisch an sei-
nen NH2-Gruppen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb eine weitere Immobilisierungs-
Methode entwickelt, die die spezifischen SH-Gruppen der Antiko¨rper zur chemischen An-
kopplung nutzt. In Abbildung 7.5 sind die dafu¨r notwendigen Reaktionsschritte illustriert.
Bei dieser Methode wird der Antiko¨rper an den Disulfidbindungen gespalten, man erha¨lt
damit einzelne Fab-Anteile mit den reaktiven SH-Gruppe am unteren Ende. Eine spezi-
fische Bindung des Antiko¨rperanteils erfolgt dann mit dem Reagenz EMCS (siehe Abbil-
dung 7.5). Ein Vergleich der beiden Methoden ergab, daß die unspezifische Methode und
die spezifische Methode gleichwertig sind. Da die spezifische Methode im Herstellungspro-
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Prozeßschritt Medium/Gera¨t Parameter Dauer Bemerkungen
Reinigung der Bauteile in absolutem Ethanol - 1 min mit N2 abblasen
Mercaptoethanol Mercaptoethanol 0.8 % in 1h Lo¨sung
Sigma-Aldrich absolutem neu ansetzen
Art.Nr.: M6250 Ethanol
Silanisieren (3Aminopropyl)tri- 1,7 % in 1.5 h Lo¨sung
methoxysilane absolutem neu ansetzen,
Sigma-Aldrich Ethanol Trocknen mit
Art.Nr.: 09326 N2
Wa¨rmebehandlung Umluftofen 60 ◦C 1 h in N2-Atmospha¨re
PVAm Polyvinylamin 1 % in 18 h lagern,
BASF Reinstwasser Trocknen mit
Lupamin 5095 SF N2
Wa¨rmebehandlung Umluftofen 60 ◦C 4 h in N2-Atmospha¨re




Tabelle 7.2: Prozeß fu¨r die Immobilisierung von Antiko¨rpern unter Verwendung des Polymers
PVAm.
zeß jedoch sehr aufwendig ist, wird im folgenden die unspezifische Ankopplungsmethode
verwendet.
In Kapitel 8 wird gezeigt, daß eine unspezifische Ankopplung von Fremd-Antiko¨rpern
mit dieser Immobilisierungs-Methode verhindert wird. Auch Messungen mit Vollblut sind
mo¨glich, da die im Blut enthaltene Fremdproteine und Zellen keine unspezifische Ankopp-
lung an der Sensor-Oberfla¨che zeigen. Mit PVAm sind die oben aufgefu¨hrten Anforderun-
gen an eine chemische Immobilisierungs-Methode erfu¨llt.










































































Abbildung 7.5: Immobilisierungs-Methode fu¨r die Ankopplung der Antiko¨rper auf der Senso-
roberfla¨che unter Verwendung der spezifischen SH-Gruppe.
8. Meßergebnisse
Fu¨r die Charakterisierung des Sensors werden die in der folgenden Tabelle aufgefu¨hrten
Substanzen verwendet. Auf der Sensoroberfla¨che werden Antiko¨rper immobilisiert, die ge-
gen Kaninchen gerichtet sind und somit mit dem spezifischen Antiko¨rper (Kaninchen gegen
Pferd) eine Bindung eingehen. Um zu kla¨ren, ob eine eventuelle unspezifische Ankopplung
vorliegt, wird ein Antiko¨rper verwendet, der zwar in der gleichen Konzentration und Art
wie die zuvor genannten Antiko¨rper vorliegt, aber mit keinem von diesen eine spezifische
Bindung eingehen kann. Als erster Schritt fu¨r die Messungen mit Vollblut wurde Fibrino-
gen als unspezifisches Kopplungsreagenz verwendet. Fibrinogen ist ein Protein, das an der
Blutgerinnung beteiligt ist.
Reagenz Typ Hersteller Bemerkungen
Gesamt IgG (H+L) Ziege gegen Kaninchen Dinova GmbH erster Antiko¨rper
unkonj. Art.Nr. 111-005-003
Gesamt IgG (H+L) Kaninchen gegen Pferd Dinova GmbH spezifischer Antiko¨rper
unkonj. Art.Nr. 308-005-003
Gesamt IgG (H+L) Ziege gegen Maus Dinova GmbH unspezifischer Antiko¨rper
unkonj. Art.Nr. 115-005-003
Gesamt IgG (H+L) Kaninchen gegen Pferd Dinova GmbH spezifischer Antiko¨rper,
FITC Art.Nr. 308-095-003 Fluoreszenz markiert
Gesamt IgG (H+L) Ziege gegen Maus Dinova GmbH unspezifischer Antiko¨rper,
FITC Art.Nr. 115-095-003 Fluoreszenz markiert
Fibrinogen Plasma (Mensch) Sigma-Aldrich GmbH u.a. fu¨r die Blutgerinnung
Art.Nr.: F4883 verantwortlich
Normalserum Mensch Dinova GmbH Serum ohne IgG
Art.Nr.: 009-000-001
Tabelle 8.1: Zur Sensor-Charakterisierung verwendete biologische Komponenten.
Bei den hier gezeigten Messungen wird zur Stabilisierung des Sensors ein Tropfen Puf-
ferlo¨sung (PBS) von 8 µl auf die sensitive Laufsrecke gegeben, anschließend erfolgt dann
die Zugabe der Meßlo¨sung (8 µl).
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8.1 Untersuchungen zur Charakterisierung der Immobilisierungs-
Prozesse
Im vorherigen Kapitel wurde die Immobilisierungs-Methode beschrieben, mit der die Anti-
ko¨rper auf der Sensor-Oberfla¨che gebunden werden. Zur Entwicklung und Funktionskon-
trolle der dafu¨r notwendigen Prozeßschritte wurden diese durch Infrarot-spektroskopische
Untersuchungen charakterisiert. Dafu¨r werden Glassubstrate mit einer 120 nm dicken
Chrom-Gold-Schicht beschichtet, deren Eigenschaft mit der sensitiven Schicht des OFW-
Bauteils vergleichbar ist. Die IR-Absorption der einzelnen chemischen Reagenzien werden
in Reflexion unter einem Einfallswinkel von 85◦ aufgenommen. Abbildung 8.1 zeigt die mit
einem P-Polarisator aufgenommenen IR-Spektren, es sind jeweils zwei Einzel-Messungen
des gleichen chemischen Pra¨partionsschrittes zusammengefaßt. Um eine Beeintra¨chtigung
der Messungen durch die Absorptionsbanden des Wassers zu vermeiden, werden die Mes-
sungen im Vakuum bei 5·10−4 mbar durchgefu¨hrt.
Bei den mit PVAm behandelten Bauteilen ist die breite Absorptionsbande der reaktiven
R-NH2-Gruppen zu erkennen. Auch die gleichzeitge Zunahme der R-CH2-Bande ist auf
die Ankopplung von PVAm an die Bauteiloberfla¨che zuru¨ckzufu¨hren. Die Aktivierung des
PVAm erfolgt mit Glutaraldehyd, das Maximum der Absorptionsbande liegt bei 1720 cm−1
und ist den R-CHO-Gruppen zuzuordnen, an die die Antiko¨rper gebunden werden. Durch
die Ankopplung von Glutaraldehyd erho¨ht sich ebenso die Absorption der R-CH2-Bande.
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Abbildung 8.1: IR-Messung der chemischen Immobilisierungs-Schritte fu¨r die Ankopplung der
Antiko¨rper auf der Laufstrecke des OFW-Sensor. Es sind jeweils zwei Einzel-Messungen des
gleichen chemischen Pra¨parationsschrittes zusammengefaßt. Bei der PVAm-Praparation ist eine
breite Absorpionsbande der R-NH2-Gruppe und eine Zunahme der R-CH2-Bande zu erkennen.
Bei Aktivierung mit Glutaraldehyd ist die Absroptionsbande der R-CHO-Gruppe, an die der An-
tiko¨rper bindet, deutlich zu erkennen. Aufgrund der Ankopplung von Glutaraldehyd erho¨ht sich
zusa¨tzlich die Absorptionsbande der R-CH2-Gruppen.
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In Abbildung 8.2 ist die Antwort eines Oberfla¨chenwellensensors auf die Ankopplung des
ersten Antiko¨rpers (Ziege gegen Kaninchen) auf der zuvor behandelteten Oberfla¨che dar-
gestellt. Um eine mo¨glichst hohe Beladungsdichte zu erreichen wird eine hohe Antiko¨rper-
Konzentration von 1.2 g/l verwendet. Nach 15 min ist die Immobilisierung abgeschlossen
und der Sensor zeigt nur noch geringes Driftverhalten.













Abbildung 8.2: Zwei Einzelmessungen der
Immobilisierung des ersten Antiko¨rpers mit ei-
ner Konzentration von 1.2 g/l. Die OFW-
Bauteile wurden nach dem im Kapitel 7.1 be-
schriebenen Verfahren vorbehandelt. Nach etwa
15 min ist die Immobilisierung abgeschlossen,
danach wird die relative Phasena¨nderung nur
noch von der Sensordrift bestimmt.
8.2 Untersuchung der unspezifischen Bindung
Eine der wichtigsten Forderungen an die Sensorentwicklung ist es, daß keine Fremdstoffe
wie z.B. Fremdantiko¨rper unspezifisch an der Sensoroberfla¨che binden ko¨nnen. Die Ent-
wicklung der Immobilisierungs-Chemie konzentrierte sich deshalb darauf, eine Methode zu
finden, die diese Forderung erfu¨llt.
Nach der Immobilisierung des ersten Antiko¨rpers wird eine unspezifische Antiko¨rperlo¨sung
(siehe Tabelle 8.1) mit einer Konzentration von 1.2 g/l auf den Sensor gegeben. Mit einem
weiteren Sensor erfolgt die Messung mit Fibrinogen. Fibrinogen kommt im Blut in einer
Ho¨chstkonzentration von 4 g/l vor und ist ein wichtiger Bestandteil des Gerinnungspro-
zeßes. Im Hinblick auf Messungen mit Vollblut ist zu kla¨ren ob eine unspezifische Ankopp-
lung von Fibrinogen stattfindet. Als Vergleich zur unspezifischen Ankopplung, wird der in
Tabelle 8.1 aufgefu¨hrte spezifische Antiko¨rper fu¨r eine weitere Messung verwendet. In Ab-
bildung 8.3 ist das Sensorsignal der einzelnen Messungen dargestellt. Die anfa¨nglichen drei
Grad relativer Phasena¨nderung sind auf den Temperaturunterschied der Meßflu¨ssigkeit zu
der zuvor aufgetragennen Pufferlo¨sung zuru¨ckzufu¨hren. Eine zusa¨tzliche Temperatursta-
bilisierung der Meßflu¨ssigkeiten konnte diesen Einfluß in den Folgemessungen auf unter
ein Grad reduzieren, siehe Abbildung 8.7.
Durch die in Kapitel 7.1 beschriebene Immobilisierungsmethode ist es gelungen, eine un-
spezifische Ankopplung von Fremdproteinen zu verhindern. In Abbildung 8.4 ist eine IR-
Vergleichsmessung dargestellt, bei der mit Gold beschichtete Glassubstrate dem gleichen
Immobilisierungs-Prozeß unterzogen wurden, wie die zuvor verwendeten OFW-Sensoren.
Bei der spezifischen Reaktion sind deutlich die fu¨r Proteine typischen Absorptionsbanden
der Amid I-Streckschwingung bei 1650 cm−1 und die der Amid II-Bande bei 1540 cm−1
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Antikörperlösung 
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Abbildung 8.3: Drei Einzelmessungen der Sensorreaktion von unspezifischen Antiko¨pern (siehe
Tabelle 8.1) sowie von Fibrinogen, im Vergleich zur spezifischen Antiko¨rper-Ankopplung.
zu erkennen. Die geringe unspezifische Ankopplung ist hierbei auf die unterschiedlichen
Pra¨parationsschritte zuru¨ckzufu¨hren. Wa¨hrend bei der OFW-Sensorik in Flu¨ssigkeit ge-
messen wird, ist es fu¨r die IR-Messungen notwendig, die Bauteile zu trocknen, so ko¨nnen
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Abbildung 8.4: IR-Messung fu¨r den Vergleich unspezifischer- und spezifischer Ankopplung, be-
zogen auf den zuvor immobilisierten Antiko¨rper. Bei der spezifischen Reaktion sind die typischen
Amid-Absorptionsbanden der Proteine zu erkennen. Die leichte unspezifische Ankopplung ist auf
die Pra¨parationsmethode zuru¨ckzufu¨hren.
Mit der Fluoreszenzmikroskopie ist es mo¨glich, eine weitere Vergleichsmessung durch-
zufu¨hren. Bei dieser Methode werden fluoreszenzmarkierte Antiko¨rper verwendet, die im
gru¨nen Wellenla¨ngenbereich angeregt werden ko¨nnen. Wie bei den vorangegangenen Mes-
sungen wird der erste (unmarkierte) Antiko¨rper auf der Oberfla¨che immobilisiert. In Abbil-
8.3. Reproduzierbarkeit der Meßergebnisse 75
dung 8.5 sind die Ergebnisse dieser Messung dargestellt. Wie in den vorangegangenen Mes-
sungen, so kann auch hier eine starke Ankopplung des spezifischen Antiko¨rpers festgestellt
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Abbildung 8.5: Fluoreszenz-mikroskopische Untersuchung: (links) Eine Ankopplung des fluo-
reszenzmarkierten unspezifischen Antiko¨rpers ist nicht zu erkennen, wohingegen der fluores-
zenzmarkiete spezifische Antiko¨rper an den immobilisierten (unmarkierten) Antiko¨rper bindet
(rechts).
8.3 Reproduzierbarkeit der Meßergebnisse
Um eine mo¨glichst hohe Reproduzierbarkeit der Meßergebnisse zu erreichen werden der
Sensor wie auch die verwendeten Meßflu¨ssigkeiten temperaturstabilisiert. Bei Zugabe der
unspezifischen Meßflu¨ssigkeit zu der auf dem Sensor befindlichen Pufferlo¨sung ist so der
anfa¨ngliche mehrere Grad betragende Phasensprung (siehe Abbildung 8.3) auf unter ein
Grad reduzierbar (vergleiche Abbildung 8.7).
Die Viskosita¨tsunterschiede von Meßflu¨ssigkeit und Pufferlo¨sung ko¨nnen ebenfalls das Sen-
sorsignal beeinflussen, deshalb ist es fu¨r den spa¨teren Einsatz des Sensorsystems notwendig,
die Viskosita¨t der stabilisierenden Pufferlo¨sung der der Meßlo¨sung anzugleichen.
Die Gleichbehandlung der Sensoren bei der chemischen Immobilisierungsmethode ist natu¨rlich
ebenso fu¨r die Reproduzierbarkeit der Meßergebnisse entscheidend. So ist die Aktivierung
und Vernetzung mit Glutaraldehyd nach 18 Stunden noch nicht abgeschlossen. Der Vernet-
zungsgrad von PVAm steigt weiter an, was zur Folge hat, daß weniger reaktive Gruppen
fu¨r die Immobilisierung zur Verfu¨gung stehen und somit weniger Antiko¨rper an der Ober-
fla¨che des Sensors gebunden werden ko¨nnen (Abbildung 8.6).
Beru¨cksichtigt man diese Faktoren, so ist in dieser Arbeit unter Laborbedingungen bei
hoher Konzentration von c = 1.2 g/l eine Genauigkeit des Meßsignals von ∆Φ = ± 2.5◦
relativer Phasenabweichung erreichbar. Mit abnehmender Konzentration nimmt natu¨rlich
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Abbildung 8.6: Jeweilige Sensorantwort
von fu¨nf Bauteilen (1-5). Dargestellt ist
die Ankopplung des ersten, sowie des
spezifischen Antiko¨rpers mit zunehmendem
Vernetzungsgrad von PVAm durch Lage-
rung in Glutaraldehyd-Atmospha¨re. Konzen-
tration der Antiko¨rperlo¨sung betra¨gt hierbei
c = 1.2 g/l.
auch die relative Phasenabweichung ab, so sind Messungen bis zu einer minimalen Kon-
zentration von 4 mg/l mo¨glich (siehe Abbildung 8.11).
















Abbildung 8.7: Ermittlung der Reprodu-
zierbarkeit der Meßergebnisse, unter La-
borbedingungen wird eine relative Phasen-
abweichung bei einer Konzentration von
c = 1.2 g/l von ∆Φ = ± 2.5◦ erreicht. Durch
die Temperaturstabilisierung der Meßflu¨ssig-
keiten kann der anfa¨ngliche Phasensprung
auf unter ein Grad reduziert werden.
8.4 Polyvinylamin-Aktivierungs-Vergleich
Mit der in Abbildung 8.8 dargestellten Messungen werden zwei Fragestellungen behan-
delt:
Zum einen wird untersucht, inwiefern sich das im Immobilisierungs-Prozeß eingesetzte
Polymer PVAm auf das Meßergebnis auswirkt, und zum anderen ist zu kla¨ren ob eine Be-
legung mit Fibrinogen einen Einfluß auf die anschließende unspezifische bzw. spezifische
Ankopplung besitzt.
Fu¨r die erste Fragestellung wird das in Kapitel 7.1 beschriebene Immobilisierungs-Verfahren
einmal mit PVAm durchgefu¨hrt und einmal ohne. Bei der Immobilisierungs-Methode ohne
PVAm wird die Oberfla¨che mit Mercaptoethanol und Silan vorbehandelt, um dann direkt
die NH2-Gruppen des Silans mit Glutaraldehyd zu aktivieren.
Fu¨r die zweite Fragestellung wird nur ein Teil der Bauteile mit Fibrinogen behandelt, an-
schließend erfolgt die spezifische bzw. die unspezifische Ankopplungs-Messung. Die Meßer-
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gebnisse sind in Abbildung 8.8 dargestellt. Es ist sowohl bei der spezifischen Ankopplung
wie auch bei der unspezifischen Ankopplung zu erkennen, daß die Reproduzierbarbeit der
Meßergebnisse bei den Sensoren die mit PVAm behandelt werden gewa¨hrleistet ist, wohin-
gegen die Meßresultate der ohne PVAm behandelten Sensoren starken Schwankungen un-
terliegen. Im Rahmen der Meßgenauigkeit ist eine Beeinflussung durch eine Erstbelegung
mit Fibrinogen bei den Sensoren, die mit PVAm behandelt wurden, nicht zu erkennen.





































Abbildung 8.8: Vergleich der in Kapitel 7.1 beschriebene Immobilisierungs-Methode mit und
ohne PVAm. Es sind (rechts) die Meßresultate der unspezifischen Ankopplung bzw. (links),
die der spezifischen Ankopplung dargestellt. Bei den mit PVAm behandelten Sensoren sind die
Meßergebnisse reproduzierbar und eine Beeinflussung durch eine Erstbelegung mit Fibrinogen ist
nicht zu erkennen. Die Meßresultate der Sensoren, die nicht mit PVAm behandelt sind weisen
im Vergleich starke Schwankungen auf. Als Material fu¨r die wellenfu¨hrende Schicht wird eine
1 µm dicke SiO2-Schicht verwendet. Die Konzentration von Fibrinogen betra¨gt cFi = 4 g/l, die
Konzentration der Antiko¨rper cA = 1.2 g/l.
8.5 Vergleich der wellenfu¨hrenden Schichtmaterialien
Spin-On-Glas als wellenfu¨hrendes Schichtmaterial weist gegenu¨ber gesputtertem SiO2 ei-
ne geringere Schallgeschwindigkeit auf. Aufgrund seiner chemischen Struktur (siehe Kapi-
tel 5.4) besitzt es polymerartige Eigenschaften. Im Vergleich mit SiO2 ist die akustische
Welle sta¨rker an der Oberfla¨che gebunden und reagiert somit empfindlicher auf A¨nde-
rungen der physikalischen Randbedingungen. Die in Abbildung 8.9 dargestellte Messung
verdeutlicht diesen Sachverhalt. Die chemische Pra¨paration der Bauteile und die verwen-
deten Antiko¨rperlo¨sungen (siehe Tabelle 8.1) ist bei beiden OFW-Sensoren gleich. Bei der
spezifischen Reaktion ist bei gleicher Konzentration der Antiko¨rperlo¨sung eine deutlich
ho¨here relative Phasena¨nderung festzustellen. Bei der unspezifischen Reaktion sind die
anfa¨nglichen geringen Phasena¨nderungen auf den Temperaturunterschied zwischen Sub-
strat und Meßflu¨ssigkeit zuru¨ckzufu¨hren und stellen somit keine unspezifische Ankopplung
dar.
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Abbildung 8.9: Vergleich der Materiali-
en fu¨r die wellenfu¨hrende Schicht. Mit der
SOG-Beschichtung wird im Vergleich zur
SiO2-Beschichtung eine wesentlich ho¨here
relative Phasena¨nderung, bei gleicher An-
tiko¨rperkonzentration erzielt.
SOG besitzt gegenu¨ber SiO2 einen weiteren Vorteil: Es ist chemisch resistenter gegenu¨ber
den hier verwendeten Meßflu¨ssigkeiten (siehe Kapitel 5.4). Ein wichtiges Kriterium fu¨r
die Eignung eines OFW-Sensor-Designs ist der Wert der Einfu¨gungsda¨mpfung. Sie sollte
mo¨glichst klein sein, da bei der Anlagerung der biologischen Komponenten neben der
Schallgeschwindigkeit auch eine Da¨mpfungsa¨nderung der akustischen Welle erfolgt, die
bis zu 6 dB betragen kann. Mit SOG kann eine Einfu¨gungsda¨mpfung erzielt werden, die
deutlich geringer ausfa¨llt als bei Sensoren mit SiO2-Beschichtung, siehe Abbildung 8.10.




















Abbildung 8.10: Vergleich der Ampli-
tudenda¨mpfung fu¨r SiO2 (Quadrate)[15]
und fu¨r SOG (Dreiecke), in Abha¨ngig-
keit der Schichtdicke. Mit einer SOG-
Beschichtung la¨ßt sich, bei optimaler
Schichtdicke, eine Da¨mpfung von -16 dB
erzielen. Bei der Einfu¨gungsda¨mpfung
unbeschichteter Bauteile (Dicke=0) ist
der Fortschritt der Weiterentwicklung in
der Bauteilfertigung ersichtlich. Die Mes-
sungen wurden an Luft durchgefu¨hrt.
8.6 Konzentrations-Messungen
Antigen(Ag)-Antiko¨rper(Ak)-Bindungsreaktionen ko¨nnen durch das Massenwirkungsge-
setz beschrieben werden. Da die Ag-Ak-Bindungen reversibel sind, stellt sich im Verlaufe
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Dabei ist ka die Assoziations- bzw. kd die Dissoziationskonstante. Bei Anwendung des Mas-









Fu¨r die hier beschriebene Reaktion liegen die Werte nach [2], fu¨r: ka = 10
6...108 l/(mol s),
kd = 1...10
−3 1/s und K = 106...109 l/mol. Da bei der hier beschriebenen Sensorikanwen-
dung ein Reaktionspartner fest auf der Sensoroberfla¨che gebunden ist, muß das Massen-
wirkungsgesetz leicht modifiziert werden. Bezeichnet man mit νa die Adrorptionsrate des
Antigens (in mol/(m2s)), so gilt:
νa = ka [Ag] %A (1−Θeq) (8.3)
und fu¨r die Desorptionsrate νd:
νd = kd %A Θeq (8.4)
Dabei ist Θeq das Gleichgewichtsverha¨ltnis von belegter zu unbelegter Anzahl von Bin-
dungstellen und %A deren Oberfla¨chendichte. Durch Gleichsetzen der letzten beiden Glei-





Unter der Annahme, daß das Verha¨ltnis von belegten zu unbelegten Bindungstellen gleich
dem Fla¨chenverha¨ltnis freier zu belegter Fla¨che entspricht, so ist dies auch bei der Pha-
sena¨nderung in Bezug auf den Sa¨ttigungswert ∆ϕsat der Phase gegeben. Bei ∆ϕsat sind






Eine Abscha¨tzung der Bindungskonstante K erfolgte mit der in Abbildung 8.11 darge-
stellten Konzentrationsmessung. Durch eine Anpassung mit dem zuvor gemessenen Pha-
sensa¨ttigungswert von ∆ϕsat ≈ 48◦ ± 2◦ wurde ein Wert von K ≈ (8 ± 1) 106 l/mol
ermittelt. Der Wert der Reaktionskonstante liegt damit im Bereich der angegebenen Li-
teraraturwerte (s.o.) von Antigen-Antiko¨rper Reaktionen. Die minimal detektierbare Kon-
zentration ist mit 4 mg/l anzugeben (siehe Abbildung 8.11).
8.7 Messungen mit Serum und Blut
Ein direkter Nachweis von Antigenen in Vollblut ha¨tte gegenu¨ber den etablierten Syste-
men, wie z.B. ELISA den Vorteil, daß eine aufwendige Vorbehandlung des Blutes wegfa¨llt.
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onsa¨bha¨ngigkeit des Phasensignals bei
spezifischer Ankopplung: Die minimal
detektierbare Konzentration ist mit
4 mg/l anzugeben. Eingezeichnet ist
eine Langmuir-Isotherme.
Vorteil. Auch die Menge an beno¨tigtem Blut reduziert sich, da hier nur ein kleiner Tropfen
von ca. 16 µl fu¨r die Messung beno¨tigt wird, wohingegen fu¨r die Gewinnung von Serum
schon mehrere Milliliter erforderlich sind. Mit der Messung, die in Abbildung 8.3 dar-
gestellt ist, wurde gezeigt, daß eine unspezifische Ankopplung des im Blut vorhandenen
Fibrinogen verhindert wird.
Eine erste Messung mit Vollblut ist in Abbildung 8.12 gezeigt. Die spezifischen und unspe-
zifischen Antiko¨rperlo¨sungen werden dem Vollblut beigemengt, welches dadurch vierfach
verdu¨nnt wird. Das unspezifische Sensorsignal ist bei dieser Messung auf Viskosita¨tsun-
terschiede von Antiko¨rper-Blut-Lo¨sung zu der auf dem Sensor befindlichen Pufferlo¨sung
zuru¨ckzufu¨hren. Fu¨r eingehendere Untersuchungen ist es deshalb notwendig die Visko-
sita¨t der stabilisierenden Pufferlo¨sung der der Meßlo¨sung anzugleichen. Da es ohnehin
erforderlich ist, den Sensor beim Transport zum Erhalt der biologischen Komponenten in
Flu¨ssigkeit zu lagern, ist es denkbar, je nach Sensor-Anwendung diese dementsprechend
anzupassen.
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Abbildung 8.12: Untersuchung der unspezifischen- und spezifischen Ankopplung einer Blut-
Antiko¨rper-Lo¨sung. Das Blut ist bedingt durch die Zugabe der Antiko¨rperlo¨sungen vierfach
verdu¨nnt.
9. Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Sensor entwickelt der in der Flu¨ssigkeitssensorik und
im speziellen in der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden kann. Der Sensor besteht
aus einem piezoelektrischen LiTaO3-Substrat, auf dem in einem photolithographischen
Prozeß Schallwandler aufgebracht werden die zur Erzeugung einer Oberfla¨chenwelle die-
nen. Die Funktionsweise des Sensors beruht darauf, daß bei Massenanlagerung an der
sensitiven Laufstrecke eine Minderung der Schallgeschwindigkeit eintritt, die als Meßsi-
gnal ausgewertet wird.
Die Entwicklung des Sensors la¨ßt sich in drei Teilbereiche unterteilen:
• Als erster wichtiger Punkt ist die Optimierung des Herstellungsprozesses zur Erzeu-
gung der IDT-Strukturen zu nennen. Im Rahmen dieser Arbeit ist der photolithogra-
phische Prozeß in vielen Bereichen verbessert worden. So ist mit der Umstellung von
Farbzentrengla¨ser-Masken auf Chrommasken eine wesentliche Steigerung der Bau-
teilausbeute pro Wafer erzielt worden.
• Die Verwendung von Spin-On-Glas (SOG) als wellenfu¨hrendes Schichtmaterial fu¨hr-
te zu einer Sensitivita¨tssteigerung des Sensors und der Schutz der empfindlichen
Al-Schallwandler gegenu¨ber den verwendeten aggressiven Flu¨ssigkeiten ist gewa¨hr-
leistet. Da die Sensoren bis zu ihren Einsatz aufgrund der immobilisierten biologi-
schen Komponenten in salzhaltiger Flu¨ssigkeit gelagert werden, ist eine chemische
Resistenz besonders wichtig. SOG hat gegenu¨ber den gesputterten SiO2 den Vorteil,
daß es sich leicht wie Photolack prozessieren la¨ßt und im Gegensatz zu SiO2 eine
geschlossene Oberfla¨che bildet, somit ist SOG als wellenfu¨hrendes Schichtmaterial
gut geeignet.
• In dieser Arbeit wurde eine neue Immobilisierungsmethode entwickelt bei der erst-
malig in der Sensorik das Polymer Polyvinylamin verwendet wurde. PVAm wird in
der Papierindustrie eingesetzt und wird deshalb im großtechnischen Umfang her-
gestellt. Vollsta¨ndig hydrolysiertes PVAm besitzt viele reaktive NH2-Gruppen, die
besonders gut geeignet sind, um biologische Komponenten auf der Sensoroberfla¨che
zu immobilisieren. Es wurde gezeigt, daß bei mit PVAm angekoppelten Antiko¨rpern
eine unspezifische Ankopplung von Fremdsubstanzen vollsta¨ndig verhindert wird, so
sind Messungen mit Vollblut mo¨glich. PVAm besitzt aufgrund seiner Biovertra¨glich-
keit ein großes Entwicklungspotential. Es ist denkbar, daß die PVAm-Methode auch
bei anderen Anwendungen zum Einsatz kommt, bei denen eine gezielte Beeinflussung
der Oberfla¨cheneigenschaften no¨tig ist.
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Fu¨r den Einsatz des Sesnorsystems in Arztpraxen und Laboratorien ist es erforderlich, noch
eine geeignete Probenzufuhr in die Meßapparatur zu integrieren. Hierbei sollen mo¨glichst
wenige Komponenten mit der Meßflu¨ssigkeit in Kontakt treten, so kann eine aufwendige
Reinigung vermieden werden. Es ist denkbar, die Sensoren in einer Verpackung einzu-
schweißen, die sowohl die fu¨r die Stabilisierung der biologischen Komponenten notwendige
Flu¨ssigkeit, als auch die Kana¨le fu¨r die Probenzufuhr entha¨lt. So ist es vorstellbar drei
Sensoren in einer scheckkartengroßen Verpackung unterzubringen. Dadurch ist eine ein-
fache Bedienbarkeit der Meßapparatur gewa¨hrleistet, da die Sensoren leicht ausgetauscht
werden ko¨nnen.
Ein wesentlicher Vorteil der hier vorgestellten Sensoren ist es, daß die Einkopplung der
hochfrequenten Leistung nicht u¨ber empfindliche Bonddra¨hte, sondern induktiv erfolgt.
So ist eine Trennung von Meßelektronik und Naßzelle mo¨glich. Fu¨r die Meßelektronik an
sich ist keine externe Meßapparatur notwendig, da die dafu¨r notwendigen elektronischen
Komponenten im miniaturisierter Chip-Form vorliegen. So ist es mo¨glich einen kompakten
Meßaufbau zu entwickeln, der dadurch auch fu¨r den mobilen Einsatz geeignet ist. Beson-
ders in Hinblick fu¨r den Einsatz in ”Dritte-Welt-La¨ndern” wa¨re dies besonders wichtig.
Mit dem hier entwickelten Sensor ist, je nach immobilisierter Komponente, ein weit gefa¨cher-
tes Diagnose-Spektrum erzielbar, so kann der Sensor z.B. in folgenden Bereichen eingesetzt
werden:
• fu¨r die gezielte Allergiediagnostik,
• fu¨r den Nachweis verschiedener Krankheitserreger wie z.B. fu¨r HIV,
• zum Nachweis von Bakterien auch in anderen Ko¨rperflu¨ssigkeiten wie in Blut.
Ein wesentlicher Vorteil ist es, daß das Meßresultat schon nach einer halben Stunde vor-
liegt, aber auch schon wa¨hrend der Messung Aussagen getroffen werden ko¨nnen, da diese
online verfolgt werden kann. So ist es mo¨glich, anhand der Steigung des Meßsignals schon
nach wenigen Sekunden erste Ergebnisse zu ermitteln. Dies stellt u.a. einen wesentlichen
Fortschritt gegenu¨ber den amMarkt etablierten Systemen wir z.B. ELISA (Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay) dar. Die mit dem Sensor erzielte, minimal detektierbare Konzen-
tration von 4 mg/l ist durchaus vergleichbar mit der der Konkurrenzsysteme.
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kompetente freundschaftliche Unterstu¨tzung war mir stets eine wertvolle Hilfe.
• Dem Servicebereich Technik mo¨chte ich fu¨r praktische Unterstu¨tzung danken. Stell-
vertretend ist ThomasWolf zu nennen, der die Aufdampf und Sputterprozesse ausfu¨hr-
te und mit der Inbetriebnahme der Wafersa¨ge den Arbeitsablauf bei der Bauteilher-
stellung wesentlich vereinfachte.
• Der mechanischen Werkstatt fu¨r die Fertigung der fu¨r den Meßaufbau notwendigen
Einzelteile.
